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Read all instructions carefully before use! 

1. Description 
Compat® Gastrotube (Fig. a) Gastrostomy Replacement Tube is a sili-
cone feeding tube comprised of a double lumen tube (shaft) with proxi-
mal enteral specific ENFit® connection/access ports, external retention 
disk, inflatable balloon, and distal open flow-through tip. The tube has 
external graduations (cm) and has a radiopaque marker at the distal end. 
The tube is made without use of natural rubber latex, BPA, or phthalate 
plasticizers. The tube size is printed on the shaft, and the balloon capac-
ity is indicated on the inflation port. Both are printed on the packaging. 
See Table 1
Compat® Gastrotube are recommended for adult and pediatric patients.

Table 1 

Available size range (FR/Ch) Balloon capacity (mL)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Indications for use 

Compat® Gastrotube is indicated for use in a well-established gastros-
tomy tract for feeding and/or administration of medications. May be used 
for gastric decompression.

3.  Warnings
 •  Compat® Gastrotube is for single use only. Do not reuse, reprocess or 
re-sterilize. Re-use may cause a risk of infection and compromise func-
tional reliability. Do not use if the package is open or damaged.

 • For enteral/gastrostomy use only.

 • Verify expiration date. Do not use after this date.
 •  The Compat® Gastrotube has the potential to misconnect with small 
bore connectors of other healthcare applications.

 •  Use only administration feeding set with ENFit® connection system. The feed -
ing sets with different system connections, e.g. ENLock or Luer Lock, are not 
compatible with the Compat® Gastrotube Tubes. When using feeding sets 
with ENFit® connection system, screw the feeding set A  clockwise into 
ENFit® feeding port  firmly by hand (Fig. 9).

 •  Always confirm that the feeding set is connected to the enteral port only 
and NOT to an IV set.

 •  Do not nick, cut, tear, puncture, or otherwise damage the device. 

4. Contraindications for use
Do not use the tube for patients with the following conditions: 

 • Non established stoma tract 
 • Infection or irritation of the stoma
 • Gastrocutaneous fistulas 
 • Evidence of granulation tissue 
 • Allergy to silicone

5. Potential complications
May include, but not limited to, wound infections or irritation at stoma site, 
fever, gastric distention, tube blockage and tissue necrosis.

6.  Caution
 •  Placement should be performed by/or under directions of physician.
 •  Federal (USA) law and similar laws around the world restrict this device to 
sale by, or on the order of, a licensed healthcare practitioner. 

 •  A single Compat® Gastrotube may remain in a well-established gas-
trostomy tract for more than 30 days, unless the tube comes out or 
becomes clogged. In such instances the patient should immediately 
contact the physician. It is generally recommended that balloon gas-
trostomy tubes be replaced every 2-3 months.

Součásti (obr. a):
a ) Balónek
b ) Hadička se stupni
c ) Retenční kotouč
d ) Trychtýř
e ) Port pro plnění balónku
f ) Port ENFit® pro podávání výživy
g ) Port ENFit® pro podávání léků
Komponenter (fig. a):
a ) Ballon
b ) Sonde med gradinddelinger
c ) Holdeskive
d ) Tragt
e ) Ballonoppumpningsport
f ) ENFit®-port til ernæring
g ) ENFit®-port til medicin
Komponenten (Abb. a):
a ) Ballon
b ) Sonde mit Längenmarkierung
c ) Rückhalteplatte
d ) Trichter
e ) Anschluss für Ballonaufdehnung
f ) ENFit® Ernährungskonnektor
g ) ENFit® Medikationsport
Μέρη (Εικ. a):
a ) Μπαλόνι
b ) Καθετήρας µε διαβάθµιση
c ) ∆ίσκος συγκράτησης
d ) Χοάνη
e ) Θύρα διόγκωσης µπαλονιού
f ) Θύρα σίτισης ENFit®
g ) Θύρα φαρµακευτικής αγωγής ENFit®

Components (Fig. a):
a ) Balloon
b ) Tube with graduation
c ) Retention disk
d ) Funnel
e ) Balloon inflation port
f ) Feeding ENFit® port
g ) Medication ENFit® port
Componentes (Fig. a):
a ) Balón
b ) Cuerpo de la sonda
c ) Disco de retención
d ) Embudo
e ) Válvula de inflado del balón
f ) Entrada ENFit® de alimentación
g ) Entrada ENFit® de medicación
Osat (kuva a):
a ) Ballonki
b ) Syöttöletku mitta-asteikolla
c ) Pidäkelevy
d ) Suppilo
e ) Ballongin täyttöportti
f ) ENFit®-ravintoportti
g ) ENFit®-lääkeportti

Composants (Fig. a) :
a ) Ballonnet
b ) Tube avec graduation
c ) Disque de rétention
d ) Connecteur
e ) Orifice de gonflage du ballonnet
f ) Orifice d’alimentation ENFit®
g ) Port d’administration de médicaments ENFit®

Componenti (Fig. a):
a ) Palloncino
b ) Sonda graduata
c ) Disco di ritenzione
d ) Imbuto
e ) Porta di insufflazione del palloncino
f ) Porta ENFit® di alimentazione
g ) Porta ENFit® di medicazione
Onderdelen (afb. a):
a ) Ballon
b ) Katheter met maatstreepjes
c ) Externe fixatie
d ) Trechter
e ) Vulpoort ballon
f ) ENFit®-voedingspoort
g ) ENFit®-medicatiepoort
Komponenter (fig. a):
a ) Ballong
b ) Sonde med gradering
c ) Fikseringsplate
d ) Endestykke
e ) Port for å fylle ballong
f ) ENFit®-ernæringsport
g ) ENFit®-legemiddelport
Componentes (Fig. a):
a ) Balão
b ) Tubo com graduação
c ) Disco de retenção
d ) Funil
e ) Válvula de insuflação do balão
f ) Entrada ENFit® de alimentação
g ) Entrada ENFit® de medicação
Komponenty (obr. a):
a ) Balónik
b ) Hadička so stupňami
c ) Retenčný disk
d ) Lievik
e ) Port na plnenie balónika
f ) Port na podávanie výživy ENFit®
g ) Port na podávanie liečiv ENFit®

Komponenter (Fig. a):
a ) Ballong
b ) Sond med gradering
c ) Stopplatta
d ) Tratt
e ) Ballongfyllningsport
f ) ENFit® matningsport
g) ENFit® läkemedelsport

Před použitím si pozorně pročtěte všechny pokyny. 

1. Popis 
Výměnná gastrostomická sonda Compat® Gastrotube (obr. a) je 
silikonová výživová sonda, která se skládá z hadičky se dvěma vnitřními 
dutinami (tělem) se speciálním připojovacími/vstupními porty ENFit® na 
horním konci, retenčního kotouče, elastického balónku a otevřeného 
průtočného konce na distálním konci. Sonda je na vnější straně opatřena 
stupnicí (v centimetrech) a na spodním konci má značku nepropustnou pro 
rentgenové záření. K výrobě sondy nebyl použit přírodní latex, bisfenol 
A ani ftalátové plastifikátory. Velikost sondy je vytištěna na těle sondy 
a objem balónku je vyznačen na portu pro plnění balónku. Oba údaje 
jsou vytištěny na obalu. Viz tabulka 1.
Gastrostomické sondy Compat® Gastrotube jsou doporučeny 
pro dospělé i dětské pacienty.

Tabulka 1 

Dostupný rozsah velikostí (FR/Ch) Objem balónku (ml)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Indikace 

Gastrostomická sonda Compat® Gastrotube je určena k použití ve 
správně vytvořené gastrostomické cestě k podávání výživy nebo léků. Lze 
ji použít k dekompresi žaludku.

3.  Varování
 •  Gastrostomická sonda Compat® Gastrotube je určena pouze k jed-
nomu použití. Nepoužívejte opakovaně, nerenovujte ani neresterilizujte. 
Opakované použití může zvýšit riziko infekce a ohrozit funkčnost a 
spolehlivost výrobku. Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo 
poškozený.

 • Pouze k enterálnímu/gastrostomickému použití.
 •  Zkontrolujte datum použitelnosti. Nepoužívejte po uplynutí tohoto data.
 •  Gastrostomickou sondu Compat® Gastrotube lze omylem připojit ke 
konektorům s malými průměry na jiných zdravotnických pomůckách.

 •  Používejte pouze sadu pro podávání výživy se systémem konektorů 
ENFit®. Sady pro podávání výživy s odlišnými systémovými konektory, 
např. ENLock nebo Luer Lock, nejsou se sondami Compat® Gastro-
tube kompatibilní. Používáte-li sady pro podávání výživy se systémem 
konektorů ENFit®, otáčením ve směru hodinových ručiček rukou pevně 
zašroubujte sadu pro podávání výživy A  do portu ENFit® pro podávání 
výživy B  (obr. 9).

 •  Vždy zkontrolujte, zda je sada pro podávání výživy připojena pouze 
k enterálnímu portu, a NIKOLIV k intravenózní sadě.

 •  Výrobek nelámejte, nestřihejte, netrhejte, nepropichujte ani jinak 
nepoškozujte. 

4. Kontraindikace
Nepoužívejte sondu u pacientů s následujícími stavy: 

 • Nevytvořená gastrostomická cesta 
 • Infekce nebo podráždění otvoru v břišní stěně
 • Gastrokutánní fistuly 
 • Výskyt granulační tkáně 
 • Alergie na silikon

5. Možné komplikace
Mohou sem patřit mimo jiné infekce otvoru v břišní stěně nebo jeho 
podráždění, horečka, distenze žaludku, ucpání sondy a nekróza tkáně.

6.  Upozornění
 •  Sonda musí být zavedena lékařem nebo pod jeho vedením.
 •  V souladu s federálními zákony USA a obdobnými zákony jinde ve světě 
smí být tento výrobek prodáván pouze kvalifikovanými zdravotnickými 
odborníky nebo na jejich pokyn. 

 •  V dobře vytvořené gastrostomické cestě může být ponechána stejná 
sonda Compat® Gastrotube i více než 30 dní. Nesmí však z otvoru 
v břišní stěně vypadnout nebo se ucpat. V takových případech se musí 
pacient neprodleně obrátit na lékaře. Balónkové gastrostomické sondy se 
doporučuje vyměňovat každé 2 až 3 měsíce.

 •  Spolehlivý a trvanlivý silikonový balónek má životnost až 90 dní. 
Životnost gastrostomické sondy Compat® Gastrotube se však může 
měnit v závislosti na mnoha faktorech, mezi které patří zejména objem 
vody v balónku, hodnota pH v žaludku a kvalita péče o sondu. 

 •  Vždy mějte připravenu náhradní gastrostomickou sondu Compat® 
Gastrotube. Nemáte-li k dispozici náhradní sondu Compat® 
Gastrotube, sondu nevyjímejte, aby nedošlo k uzavření otvoru v břišní 
stěně.

 •  Při transportu a likvidaci dodržujte správnou klinickou praxi a všechny 
místní platné předpisy.

7. Návod k zavedení
Příprava sondy:

 •  Před zavedením sondy si přečtěte všechna VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ 
(obr. 1). 

 •  Prostudujte si zásady platné ve vaší instituci a příručku správných postupů 
s podrobným popisem gastrostomického procesu.

 •  Aby se zabránilo uzavření otvoru v břišní stěně, nevyjímejte zavedenou 
nebo vadnou sondu, pokud nemáte k dispozici náhradní gastrostom-
ickou sondu Compat® Gastrotube.

 •  Při výběru velikosti sondy Compat® Gastrotube se řiďte velikostí 
předchozí použité gastrostomické sondy v jednotkách French. 
Správná velikost pomáhá zabránění úniku obsahu žaludku a podráždění 
kůže (obr. 3). 

 • Očistěte a dezinfikujte kůži okolo otvoru v břišní stěně. 
 •  Před použitím zkontrolujte, zda sonda není poškozena. Retenční kotouč 
by se měl posouvat po trubici lehce (obr. 2). 

 •  Zkontrolujte těsnost balónku tím, že jej naplníte sterilní vodou  
(obr. a (e) a obr. 4) z injekční stříkačky systém Luer. Nikdy nenaplňujte 
balónek větším objemem, než je vyznačeno na katétru (obr. 3). 
Naplněný balónek nestlačujte. Po provedení kontroly vyprázdněte 
balónek injekční stříkačkou systém Luer.

Vyjmutí zavedené sondy: 
 •  Varování: K vyjmutí sondy nepoužívejte nadměrnou sílu.
 •   Jemně zatlačte sondu do otvoru v břišní stěně do hloubky přibližně 
2,5 cm a otáčením ověřte, že se volně pohybuje.

 • Vyprázdněte balónek injekční stříkačkou systém Luer.
 •  Jemně a nenásilně vyjměte gastrostomickou hadičku. 
 •  Pokud sondu nelze vyjmout, použĳte lubrikant rozpustný ve vodě a 
zkuste sondu vyjmout jemným otáčením sondy a jejím zatlačením 
přibližně 2,5 cm do otvoru v břišní stěně.

•  Pokud sondu nelze vyjmout, přerušte postup, opatrně znovu naplňte 
balónek sterilní vodou a nahlaste lékaři.

Zavedení nové sondy: 
 •  Vyjměte stávající sondu podle pokynů výrobce. (Poznámka: Zavedená 
sonda může být od jiného výrobce.) 

 •  Navlhčete konec sondy vodou nebo lubrikantem na bázi vody. Nikdy 
nepoužívejte olej či vazelínu. 

 •  Opatrně zasouvejte sondu přes otvor v břišní stěně do žaludku, dokud 
balónek nepronikne celou cestou (obr. 5). 

 •  Přidržte sondu na místě a naplňte balónek doporučeným množstvím 
vody (obr. 3 a 6). Nikdy nenaplňujte balónek větším objemem, než je 
vyznačeno na plnícím ventilu. 

 •  Opatrně vytáhněte sondu tak, aby se balónek opřel o vnitřní žaludeční 
stěnu (obr. 7). V zájmu prevence před nekrózou tkáně nepoužívejte 
nadměrný tah. 

 •  Posuňte retenční kotouč dolů do polohy, ve které se bude lehce dotýkat 
kůže (obr. 8). NESEŠÍVEJTE. 

 • Zkontrolujte těsnost otvoru v břišní stěně. 
 •  Propláchnutím hadičky pro podávání výživy zkontrolujte, zda sonda není 
ucpaná. 

 
Ověření polohy:

 Varování: Před použitím výživové sondy zkontrolujte polohu sondy 
doporučovaným a schváleným postupem vaší instituce. 
a)  Po ověření správné polohy zkontrolujte funkčnost sondy propláchnutím 

10 ml vody.
b)  Polohu sondy v žaludku sledujte pomocí centimetrové stupnice na 

vnějším povrchu těla sondy a zaznamenávejte ji. Značky na stupnici 
kontrolujte každý den, aby se zabránilo změně polohy sondy.

Læs alle instruktioner omhyggeligt før brug! 

1. Beskrivelse 
Compat® Gastrotube (fig. a) erstatningsgastrostomisonden er en 
ernæringssonde i silikone, der består af en dobbeltlumensonde (skaft) med 
proksimale enteralspecifikke ENFit®-tilslutnings-/adgangsporte, ekstern 
holdeskive, oppustelig ballon og distal åben gennemstrømningsspids. Sonden 
har eksterne gradinddelinger (cm) og en røntgenfast markør i den distale 
ende. Sonden er fremstillet uden brug af naturlig gummilatex, bisfenol A eller 
phthalatblødgørere. Sondens størrelse er trykt på skaftet, og 
ballonkapaciteten er angivet på oppumpningsporten. Begge er  
trykt på emballagen. Se Tabel 1.
Compat® Gastrotube anbefales til voksne og pædiatriske patienter.

Tabel 1 

Tilgængelige størrelser (FR/Ch) Ballonkapacitet (ml)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Indikationer for brug 

Compat® Gastrotube er indiceret til brug i en veletableret gastrostomi-
kanal til ernæring og/eller tilførsel af medicin. Kan anvendes til gastrisk 
dekomprimering.

3.  Advarsler
 •  Compat® Gastrotube er kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, 
genforarbejdes eller resteriliseres. Genbrug kan medføre risiko for 
infektion og forringe den funktionelle driftsikkerhed. Må ikke anvendes, 
hvis emballagen er åben eller beskadiget.

 • Kun til enteral brug/gastrostomibrug.
 • Kontroller udløbsdatoen. Må ikke anvendes efter denne dato.
 •  Compat® Gastrotube kan muligvis ikke sluttes korrekt til konnektorer 
med lille boring på andre sundhedsapparater.

 •  Anvend kun tilførsels-/ernæringssættet med ENFit®-
tilslutningssystemet. Ernæringssæt med andre systemtilslutninger, 
f.eks. ENLock eller Luer Lock, er ikke kompatible med Compat® 
Gastrotube-sonder. Ved brug af ernæringssæt med ENFit®-
tilslutningssystem skrues ernæringssættet med hånden stramt A  ind i 
ENFit®-ernæringsporten i retning med uret B  (fig. 9).

 •  Bekræft altid, at ernæringssættet kun er sluttet til enteralporten og 
IKKE til et IV-sæt.

 •  Enheden må ikke have hak, snit, revner, punktering eller andre former 
for beskadigelse. 

4. Kontraindikationer for brug
Sonden må ikke anvendes til patienter med følgende tilstande: 

 • ikke-etableret stomikanal 
 • infektion eller irritation af stomi
 • gastrokutane fistler 
 • tegn på granulationsvæv 
 • allergi over for silikone

5. Mulige komplikationer
Kan omfatte, men er ikke begrænset til, sårinfektioner eller irritation ved 
stomistedet, feber, gastrisk udspilning, blokering af sonden og vævsne-
krose.

6.  Forsigtig
 •  Anlæggelse skal udføres af/eller under vejledning fra en læge.
 •  Ifølge amerikansk lovgivning og lignende lovgivning i resten af verden 
må denne enhed kun sælges af eller efter ordinering af en autoriseret 
læge. 

 •  En enkelt Compat® Gastrotube kan forblive i en veletableret 
gastrostomikanal i mere end 30 dage, medmindre sonden falder ud eller 
blive tilstoppet. I sådanne tilfælde skal patienten kontakte lægen med 
det samme. Det anbefales generelt, at gastrostomisonder med ballon 
udskiftes hver 2.-3. måned.

 •  Driftsikker: holdbar silikoneballon giver mulighed for op til 90 dages 
levetid. Levetiden for Compat® Gastrotube kan dog variere afhængigt 
af flere faktorer, herunder, men ikke begrænset til, mængden af vand, 
der er fyldt i ballonen, gastrisk pH og vedligeholdelse af sonden. 

 •  Sørg altid for at have en ekstra Compat® Gastrotube klar. Tag ikke 
enheden ud, før en ny Compat® Gastrotube er tilgængelig, så 
stomien ikke lukker.

 •  Følg god klinisk praksis samt alle lokale og nationale bestemmelser for 
transport og bortskaffelse.

7. Anlæggelsesvejledning
Klargøring af sonden:

 •  Læs alle ADVARSLER og FORSIGTIG-meddelelser før sonden indføres 
(fig. 1). 

 •  Se institutionens politik og procedurevejledning for at få en detaljeret 
beskrivelse af gastrostomiprocessen.

 •  Vent med at udtage den aktuelle/defekte enhed, før en ny Compat® 
Gastrotube er tilgængelig, så stomien ikke lukker.

 •  Vælg størrelsen af Compat® Gastrotube i henhold til den forrige 
gastrostomisondes French-størrelse. Den korrekte størrelse er med til 
at forhindre gastrisk lækage og hudirritation (fig. 3). 

 • Rens og desinficer huden omkring stomien. 

 •  Efterse sonden for skader før brug. Holdeskiven skal kunne bevæge sig 
ubesværet langs sonden (fig. 2). 

 •  Kontroller ballonen for lækage ved at fylde den med sterilt vand (fig. a 
(e) og fig. 4) ved hjælp af en sprøjte med Luer-spids. Pump aldrig ballo-
nen op ud over det angivne oppumpningsvolumen på kateteret (fig. 3). 
Klem ikke den oppumpede ballon. Når kontrollen er udført, tømmes bal-
lonen ved hjælp af en sprøjte med Luer-spids.

Udtagning af den aktuelle sonde: 
 •   Advarsel: Brug ikke unødige kræfter under udtagning af sonden.
 •   Tryk forsigtigt sonden ca. 2,5 cm ind i stomien, og drej den for at sikre, 
at der er fri bevægelighed.

 • Tøm ballonen ved hjælp af en sprøjte med Luer-spids.
 •  Tag forsigtigt gastrostomisonden ud uden at bruge kræfter. 
 •  Hvis sonden ikke kan tages ud, skal du bruge et vandopløseligt smøre-
middel og forsigtigt dreje eller trykke sonden 2,5 cm ind i stomien og 
derefter forsøge at tage den ud igen.

 •  Hvis sonden ikke kan tages ud, skal du stoppe proceduren, forsigtigt 
fylde ballonen med sterilt vand igen og kontakte en læge.

Anlæggelse af den nye sonde: 
 •  Tag den eksisterende sonde ud i henhold til producentens anvisninger. 
(Bemærk: Den anlagte sonde kan være fra et andet firma).

 •  Smør sondens spids med vand eller et vandbaseret smøremiddel. Brug 
aldrig olie eller vaseline. 

 •  Før forsigtigt sonden gennem stomien ind i maven, indtil hele ballonen 
har passeret gennem kanalen (fig 5). 

 •  Hold sonden på plads, og fyld ballonen med den anbefalede mængde 
vand (fig. 3 og 6). Pump aldrig ballonen op ud over det angivne 
oppumpningsvolumen på oppumpningsventilen. 

 •  Træk forsigtigt sonden tilbage, indtil ballonen hviler mod mavesækkens 
væg (fig. 7). Undgå for kraftig spænding for at forhindre vævsnekrose. 

 •  Skub holderen ned på plads, indtil den berør huden let (fig. 8). ANVEND 
IKKE sutur. 

 • Kontroller, om der er tegn på gastrisk lækage. 
 •  Skyl ernæringslumenet for at kontrollere, at der ikke er blokeringer. 

 
Anlæggelsesbekræftelse:

 Advarsel: Før brug af ernæringssonden skal sondens anlæggelse 
bekræftes i henhold til institutionens foretrukne procedurer og 
godkendelse. 
a)  Når korrekt anlæggelse er bekræftet, skal du skylle med 10 ml vand for 

at bekræfte, at sonden fungerer.
b)  Kontroller sondens placering ved hjælp af de eksterne centimeterinddelinger 

på sondens skaft for at registrere dens placering i mavesækken. Kontroller 
disse markeringer dagligt for at sikre, at sonden ikke vandrer.

8. Pleje og vedligeholdelse 
 •  Kontroller stomistedet jævnligt ved at løfte  
holdeskivens kanter. Rengør forsigtigt med varmt vand og sæbe. Kon-
takt en læge med det samme, hvis der er tegn på infektion, irritation 
eller granulation. 

 •  Efter hver brug skylles sonden med 10-20 ml vand for voksne og 5-10 
ml for børn, før og efter hver tilførsel af ernæring eller medicin eller hver 
4.-8. time ved kontinuerlig tilførsel.

 •  For at sikre korrekt oppumpning af ballonen kontrolleres ballonens væske-
stand hver 7.-10. dag. Det er normalt, at noget af vandet siver ud af ballo-
nen. Hvis mængden er under den oprindelige påfyldte mængde, fyldes bal-
lonen op til den korrekte mængde med frisk sterilt vand. 

 •  Udskiftning af væske i ballonen hver 7.-10. dag er den bedste måde at 
opretholde ballonens og oppumpningskanalens integritet på. Hvis bal-
lonen fortsat tømmes, udskiftes sonden. 

 •  Hvis det er vanskeligt at tømme ballonen med en sprøjte, er det muligt, 
at oppumpningskanalen er okkluderet. 

 • I tilfælde af okklusion udskiftes sonden.

9. Tilførsel af medicin 
 •  Al interaktion mellem patientens næringsstoffer og medicin skal drøftes 
med en læge eller en farmaceut. Tilfør ikke medicin sammen med mad 
uden at drøfte det med lægen. 

 •  Der må aldrig tilføres medicin gennem ballonens lumen. 
 •  Kontroller, om den ordinerede medicin skal indgives på tom eller fuld mave. 
 •  Indgiv medicin i væskeform, når det er muligt, for at forhindre tilstop-
ning. Spørg lægen, om medicinen skal fortyndes før brug. 

 •  Hvis et bestemt lægemiddel kun fås i tabletform, skal du spørge lægen 
til råds, før du knuser det og blander det op med vand.

 •  Anvend ikke en Compat® Gastrotube til tilførsel af sublinguale eller 
buccale lægemidler, depottabletter eller kapsler. Syreresistente præparater 
må aldrig knuses, da det kan medføre ukorrekt tilførsel af lægemidlet.

 •  Lægemidler, der indeholder paraffinolie, kan få silikonen til at svulme op.

10. Bemærk 
Børn kræver særlig pleje. Et barns mave kan ikke rumme store mængder 
mad ad gangen. Derfor skal du tilføre næring hyppigere og i mindre 
mængder hos børn.  
Spørg lægen til råds. Sørg altid for at holde børn hydrerede – især hvis 
vejret er varmt, eller barnet har feber. Spørg lægen til råds. 

11. Opbevaring 
Compat® Gastrotube skal opbevares i den originale emballage ved 
stuetemperatur og i et tørt miljø.  
Undgå direkte sollys og varmestråling. 

Vor der Verwendung bitte die Gebrauchsanweisung aufmerksam 
lesen! 

1. Produktbeschreibung 
Compat® Gastrotube (Abb. a) Gastrostomie-Ersatzsonde  
ist eine Silikon-Ernährungssonde mit doppellumiger Sonde (Schaft), 
proximalen enteralen ENFit® Konnektor/Port, externer Rückhalteplatte, 
aufdehnbarem Ballon sowie distaler offener Durchflussspitze. Die Sonde hat 
eine Längenmarkierung (in cm) und am distalen Ende eine röntgendichte 
Markierung. Die Sonde wurde ohne Naturkautschuklatex, BPA oder Phthalat-
Weichmacher hergestellt. Die Sondengröße ist auf dem Schaft aufgedruckt 
und die Ballonkapazität auf dem Anschluss zur Ballonaufdehnung angegeben. 
Beide Angaben befinden sich auch auf der Verpackung. Siehe Tabelle 1.
Compat® Gastrotube ist für Erwachsene und Kinder geeignet.

Tabelle 1 

Verfügbare Größen (FR/Ch) Ballonkapazität (ml)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Zweckbestimmung 
Compat® Gastrotube ist für Patienten mit einem gut ausgebildeten Gastros-
toma zur Verabreichung von Sondennahrung, Flüssigkeit oder Medikamenten 
vorgesehen. Sie kann auch zur Magendekompression verwendet werden.

3.  Warnhinweise
 •  Compat® Gastrotube ist ausschließlich für den Einmalgebrauch vor-
gesehen. Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder resterilisie-
ren. Eine Wiederverwendung kann ein Infektionsrisiko darstellen und 
die Funktionszuverlässigkeit beeinträchtigen. Nicht verwenden, wenn 
die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.

 • Nur zur enteralen Anwendung bzw. Anwendung bei Gastrostomie.
 •  Verfalldatum überprüfen. Nach Ablauf dieses Datums nicht mehr verwenden.
 •  Bei Verwendung der Compat® Gastrotube mit kleinlumigen Konnektoren 
anderer Anschlußsysteme kann es zu fehlerhaften Anschlüssen kommen.

 •  Nur Überleitsets mit dem ENFit® Konnektor verwenden. Die Überleitsets mit 
anderen Konnektoren, z. B. ENLock oder Luer Lock, sind nicht mit den Com-
pat® Gastrotube Sonden kompatibel. Bei der Verwendung des Überleitsets 
mit ENFit® Konnektor das Set A  von Hand im Uhrzeigersinn fest in den 
ENFit® Ernährungskonnektor B  eindrehen (Abb. 9).

 •  Stets sicherstellen, dass das Überleitset ausschließlich mit dem enteralen 
Anschluss und NICHT mit einem Infusionsset verbunden ist.

 •  Das Produkt nicht knicken, einschneiden, einreißen, einstechen oder 
auf andere Weise beschädigen. 

4. Kontraindikationen
Die Sonde nicht bei Patienten mit folgenden Bedingungen verwenden: 

 • Kein ausgebildetes Stoma 
 • Entzündung oder Reizung am Stoma
 • Gastrokutane Fistel 
 • Jegliches nachweisbares Granulationsgewebe 
 • Silikonallergie

5. Mögliche komplikationen
Es können u. a. Wundinfektionen oder -reizungen im Stomabereich, 
Fieber, Magendistension, Sondenblockierung  
und Gewebenekrose auftreten.

6.  Wichtige Hinweise
 •  Das Legen der Sonde muss durch einen Arzt bzw. unter dessen 
Anleitung erfolgen.

 •  Das US-Bundesgesetz und ähnliche Gesetze weltweit beschränken den 
Verkauf dieses Produkts durch oder im Auftrag eines approbierten Arztes. 

 •  Eine einzelne Compat® Gastrotube kann in einem gut ausgebildeten 
Gastro stoma länger als 30 Tage verweilen, es sei denn die Sonde rutscht 
heraus oder verstopft. In diesen Fällen muss der Patient umgehend einen 
Arzt aufsuchen. Es empfiehlt sich, Gastrostomiesonden mit Ballon alle 2 
bis 3 Monate auszutauschen.

 •  Zuverlässigkeit: Langlebige Silikonballone können eine Nutzungsdauer von 
bis zu 90 Tagen aufweisen. Allerdings kann die Nutzungsdauer der 
Compat® Gastrotube in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren 
variieren, wie z. B. dem in den Ballon gefüllte Wasservolumen, dem 
pH-Wert des Magens und der Sondenpflege.

 •  Stets eine Compat® Gastrotube als Ersatz bereithalten. Die Sonde erst 
entfernen, wenn eine neue Compat® Gastrotube als Ersatz zur Verfügung 
steht, um einem Stomaverschluss vorzubeugen.

 •  Die Gute Klinische Praxis (GCP) sowie alle lokalen und nationalen Vor-
schriften für Transport und Entsorgung einhalten.

7.  Anleitung zur Sondenlegung
Vorbereitung der Sonde:

 •  Alle WARN- und WICHTIGE HINWEISE vor der Sondenlegung lesen (Abb. 1). 
 •  Konsultieren Sie die Richtlinien sowie das Verfahrenshandbuch Ihrer 
Einrichtung für Gastrostomieverfahren.

 •  Um einen Stomaverschluss zu vermeiden, die aktuelle/defekte Sonde 
erst entfernen, wenn eine neue Compat® Gastrotube verfügbar ist.

 •  Die Größe der Compat® Gastrotube sollte mit der Größe  
(in FR/Ch) der vorherigen Gastrostomiesonde übereinstimmen. Durch die 
Auswahl der richtigen Größe kann dem Austritt von Mageninhalt und 
Hautreizungen vorgebeugt werden (Abb. 3). 

 • Die Haut um das Stoma reinigen und desinfizieren. 
 •  Die Sonde vor Gebrauch auf Schäden überprüfen. Die Rückhalteplatte 
sollte sich problemlos entlang der Sonde verschieben lassen (Abb. 2). 

 •  Den Ballon beim Befüllen mit sterilem Wasser auf Undichtigkeit überprü-
fen (Abb. a (e) und Abb. 4). Zum Befüllen eine Spritze mit Luer-Anschluss 
verwenden. Es darf nicht mehr Volumen zum Befüllen des Ballons ver-
wendet werden, als angegeben ist (Abb. 3). Den aufgedehnten Ballon 
nicht zusammendrücken. Nach der Überprüfung des Ballons diesen mit-
tels Spritze mit Luer-Anschluss entleeren.

Entfernung der aktuellen Sonde: 
 •   Warnhinweis: Zum Entfernen der Sonde keine übermäßige Kraft 
anwenden.

 •   Die Sonde vorsichtig ca. 2,5 cm tief in das Stoma einführen und drehen, 
um die freie Beweglichkeit der Sonde sicherzustellen.

 • Den Ballon mittels Luer-Spritze entleeren.
 •  Die Gastrostomiesonde vorsichtig und ohne Kraftaufwand entfernen. 
 •  Wenn die Sonde nicht entfernt werden kann, ein wasserlösliches Gleitmittel 
auftragen, die Sonde vorsichtig drehen, 2,5 cm in das Stoma vorschieben 
und erneut versuchen, sie zu entfernen.

•  Wenn die Sonde immer noch nicht entfernt werden kann, das Verfahren 
abbrechen, den Ballon vorsichtig erneut mit sterilem Wasser füllen und 
den Arzt konsultieren.

Platzierung der neuen Sonde: 
 •  Die liegende Sonde gemäß den Herstelleranweisungen entfernen. (Hin-
weis: Die liegende Sonde kann von einem anderen Hersteller stammen.) 

 •  Die Spitze der Sonde mit Wasser oder einem wasserlöslichen Gleitmit-
tel befeuchten. Unter keinen Umständen Öl oder Vaseline verwenden. 

 •  Die Sonde vorsichtig durch das Stoma in den Magen führen, bis der Bal-
lon das Gastrostoma vollständig passiert hat (Abb. 5). 

 •  Die Sonde in dieser Position halten und den Ballon mit dem vorgegebe-
nen Füllvolumen (Abb. 3 und 6) befüllen. Es darf nicht mehr Volumen 
zum Aufdehnen des Ballons verwendet werden, als auf dem Anschluss 
angegeben ist. 

 •  Die Sonde vorsichtig zurückziehen, bis der Ballon an der inneren 
Magenwand anliegt (Abb. 7). Übermäßigen Zug vermeiden, um eine 
Gewebenekrose zu verhindern. 

 •  Rückhalteplatte nach unten in Position schieben, bis sie sanft auf der Haut 
aufliegt (Abb. 8). NICHT mit einer Naht fixieren. 

 • Auf Anzeichen von gastraler Leckagen achten. 
 
Bestätigung der Sondenlage:

 Warnhinweis: Vor der Verwendung der Ernährungssonde sicherstel-
len, dass die Platzierung der Sonde mit Verfahrensanweisungen und Befug-
nissen Ihrer Einrichtung erfolgt ist. 
a)  Nach Bestätigung der korrekten Platzierung der Sonde diese mit 10 ml 

Wasser spülen, um die Sondenfunktion zu überprüfen.
b)  Die Sondenlage mit Hilfe der außen auf dem Schaft angebrachten Längen-

markierung überprüfen und dokumentieren. Diese Markierungen täglich 
überprüfen, um sicherzustellen, dass die Sonde sich nicht verschoben hat.

8. Anleitung zur Sondenpflege 
 •  Den Stomabereich regelmäßig untersuchen. Hierzu die Ränder der 
Rückhalteplatte anheben und die Stomaumgebung vorsichtig mit war-
mem Wasser und Seife reinigen. Bei Anzeichen von Entzündung, Rei-
zung oder Granulation umgehend den Arzt konsultieren. 

 •  Die Sonde nach jedem Gebrauch, d. h. vor und nach Nahrungszufuhr oder 
Arzneimittelapplikation und bei kontinuierlicher Ernährung alle 4 - 8 Stun-
den, bei Erwachsenen mit 10 - 20 ml bzw. bei Kindern mit 5 - 10 ml spülen.

 •  Um eine ordnungsgemäße Ballonaufdehnung zu gewährleisten, das 
Füllvolumen des Ballons alle 7 - 10 Tage überprüfen. Es ist normal, dass 
Wasser aus dem Ballon entweicht. Wenn das Füllvolumen geringer als 
das ursprüngliche Volumen ist, den Ballon mit sterilem Wasser auf das 
vorgegebene Füllvolumen auffüllen. 

 •  Der Austausch des Füllvolumens in Abständen von 7 - 10 Tagen ist die 
beste Möglichkeit, Ballon und Aufdehnungskanal intakt zu halten. Wenn 
der Ballon weiterhin Volumen verliert, die Sonde austauschen. 

 •  Wenn ein Entleeren des Ballons mittels Spritze schwierig ist,  
ist der Aufdehnungskanal möglicherweise blockiert. 

 • Im Fall einer Blockierung die Sonde austauschen.

9. Arzneimittelapplikation 
 •  Mögliche Wechselwirkungen zwischen Nahrung und Arzneimitteln des 
Patienten müssen durch einen Arzt oder Apotheker geprüft werden. Arz-
neimittel nicht mit Nahrung verabreichen. 

 •  Arzneimittel dürfen unter keinen Umständen über das Ballonlumen ver-
abreicht werden. 

 •  In der Fachinformation/Patienteninformation für das jeweilige Arzneimit-
tel überprüfen, ob das Arzneimittel nüchtern oder nach Nahrungszufuhr 
appliziert werden soll. 

 •  Flüssige Medikamente sollten wann immer möglich gegeben werden, 
um Blockierungen zu vermeiden.

 •  Sind bestimmte Arzneimitteln nur in Tablettenform verfügbar sind, den 
Arzt oder Apotheker fragen, bevor Tabletten zermörsert und in Wasser 
gelöst werden.

 •  Eine Compat® Gastrotube nicht für sublingual oder bukkal zu verab-
reichende Medikamente, Tabletten mit verzögerter Wirkstofffreisetzung 
oder Kapseln verwenden. Niemals magensaftresistente Arzneimittel 
zermörsern, da es sonst zu einer nicht bestimmungsgemäßen Wirkstoff-
freisetzung kommt.

 •  Arzneimittel, die Paraffinöl enthalten, können Silikon aufquellen lassen.

10. Hinweis VB
Bei Kindern muss besonders vorsichtig vorgegangen werden. Der Magen 
eines Kindes ist nicht in der Lage, eine große Menge an Nahrung auf einmal 
zu speichern. Aus diesem Grund sollte bei Kindern die Verabreichung von 
Nahrung häufiger und in kleineren Mengen erfolgen.  
Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um Informationen zu den entsprechenden 
Richtlinien zu erhalten. Kinder sollten stets ausreichend mit Flüssigkeit ver-
sorgt werden, besonders wenn es warm ist oder bei Fieber. 

11. Lagerung 
Die Compat® Gastrotube müssen in der Originalverpackung, bei Raum-
temperatur und in einer trockenen Umgebung gelagert werden.  
Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. 

12. Erklärung der symbole
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Compat® Gastrotube

8. Péče a údržba 
 •  Otvor v břišní stěně často kontrolujte nadzvednutím retenčního kotouče. 
Okolí otvoru jemně omyjte vodou a mýdlem. Zpozorujete-li na kůži 
infekci, podráždění nebo strupy, okamžitě se poraďte s lékařem. 

 •  Po každém použití propláchněte sondu 10 až 20 ml vody, je-li použita u 
dospělého pacienta, a 5 až 10 ml vody, je-li použita u dítěte. 
Tento postup proveďte před každým podáváním výživy nebo léků i po 
něm nebo vždy po 4 až 8 hodinách, je-li výživa podávána nepřetržitě.

 •  V zájmu zajištění správného naplnění balónku kontrolujte hladinu kapal-
iny v balónku každých 7 až 10 dní. Únik vody z balónku je běžný. Pokle-
sne-li množství pod původní objem po naplnění, doplňte balónek 
správným množstvím čerstvě sterilizované vody. 

 •  Výměna kapaliny v balónku každých 7 až 10 dní je nejlepším způsobem, 
jak udržovat celistvost balónku a plnícího kanálku. Bude-li vyprazdňování 
balónku pokračovat, vyměňte sondu. 

 •  Je-li vyprazdňování balónku pomocí injekční stříkačky obtížné, 
je možné, že došlo k ucpání plnícího kanálku. 

 • V případě ucpání vyměňte sondu.

9. Podávání léků 
 •  Jakoukoliv kombinaci výživy a léků pacienta je třeba prodiskutovat 
s lékařem nebo lékárníkem. Nepodávejte léky společně s jídlem bez 
předchozí konzultace s lékařem. 

 •  Léky nesmí být nikdy podávány skrz otvor balónku. 
 •  Ověřte, zda má být předepsaný lék podáván do prázdného, nebo do 
plného žaludku. 

 •  V zájmu předcházení ucpání sondy podávejte léky v tekutém stavu, 
kdykoliv je to možné. Poraďte se s lékařem, zda má být obsah před 
použitím naředěn. 

 •  Je-li určitý lék k dispozici pouze ve formě tablet, před jeho rozdrcením a 
smícháním s vodou se nejprve poraďte s lékařem.

 •  Nepoužívejte gastrostomickou sondu Compat® Gastrotube k podávání 
léků určených k sublingválnímu a bukálnímu podání, tablet s postupným 
uvolňováním léčiva nebo tobolek. Nikdy nedrťte léky s enterickým pota-
hem, protože by mohlo dojít k nesprávnému podání léku.

 •  Léky obsahující parafín mohou způsobit nabobtnání silikonu.

10. Poznámka 
Děti vyžadují zvláštní péči. Do žaludku dítěte se nevejde velké množství potravy 
najednou. Proto musíte dětem podávat výživu častěji, v menších dávkách.  

Požádejte lékaře o pokyny. Děti udržujte hydratované, zejména v teplém 
počasí nebo mají-li horečku. Poraďte se s lékařem. 

11. Skladování 
Gastrostomickou sondu Compat® Gastrotube je třeba skladovat 
v původním obalu při pokojové teplotě, v suchém prostředí.  
Chraňte před přímým slunečním světlem a tepelným zářením. 
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12. Symbolforklaring

¡Lea atentamente las instrucciones antes de usar el dispositivo! 

1. Descripción 
La Compat® Gastrotube (Fig. a) es una sonda con balón para la sustitución de son-
das de gastrostomía de nutrición enteral. Consta de una entrada específica ENFit® 
doble para la nutrición y la medicación, una válvula de inflado del balón en el extremo 
proximal, un disco de retención externo, un balón y un extremo distal abierto. La 
sonda, está graduada externamente (cm) y tiene un marcador radio-opaco en el 
extremo distal. La sonda es de silicona 100%.  En su fabricación no se han utilizado 
DEHP (plastificantes a base de ftalatos), ni látex de caucho natural. 
El tamaño está indicado en el cuerpo de la sonda y la capacidad del balón en la 
válvula de inflado. Ver Tabla 1.
La sonda Compat® Gastrotube se recomienda para su uso en pacientes 
adultos y pediátricos (excepto recién nacidos).

Tabla 1 
Rango de tamaños disponibles (FR/Ch) Capacidad del balón (ml)
12, 14 5
16 10
18, 20, 22, 24 15

2. Indicaciones de uso 
La sonda Compat® Gastrotube está indicada para la administración de nutri-
ción enteral, líquidos o medicación a través de un tracto de gastrostomía bien 
establecido y debidamente cicatrizado. También se puede usar para descom-
presión gástrica.

3.  Advertencias
 •  La sonda Compat® Gastrotube es de un único uso. No reutilizar, no 
reprocesar, ni volver a esterilizar. Su reutilización puede producir riesgo 
de infección y/o comprometer la fiabilidad de funcionamiento. Deséchela 
si el envase está abierto o deteriorado.

 • Exclusivamente para uso enteral/de gastrostomía.
 • Compruebe la fecha de caducidad. No la utilice después de dicha fecha.
 •  La sonda Compat® Gastrotube puede presentar riesgo de conexiones 
erróneas con conectores de pequeño diámetro própios de otros 
dispositivos clínicos.

 •  Utilizar sólo sistemas de administración con conexión ENFit®. Los 
sistemas de administración con conectores diferentes, por ej., ENLock 
o Luer Lock, no son compatibles con las sondas Compat® Gastrotube.  
Para acoplar los conectores ENFit®, enrosque firmemente, en el sentido de 
las agujas del reloj, el conector del sistema de administración A  con el de 
la sonda B  . (Fig. 9) 

 •  Confirmar siempre que el sistema de administración esté conectado a 
una entrada de nutrición enteral y no a una de IV.

 •  No dañe el dispositivo friccionándolo, cortándolo, rasgándolo, perforán-
dolo o de cualquier otro modo. 

4. Contraindicaciones de uso
No utilizar la sonda en pacientes que presenten las siguientes alteraciones: 

 • Tracto del estoma no establecido; 
 • Infección o irritación del estoma;
 • Fístulas gastrocutáneas; 
 • Presencia de granulomas;
 • Alergia a la silicona.

5. Posibles complicaciones
Entre las complicaciones posibles se incluyen entre otras: infección o  
irritación del estoma, fiebre, distensión gástrica, obstrucción de la sonda 
o necrosis tisular.

6.  Precaución
 •  La colocación deberá ser realizada por un profesional sanitario capaci-
tado para ello.

 •  La ley federal (de EE. UU.) y leyes similares en el resto del mundo restrin-
gen la venta de este dispositivo a un profesional de la salud autorizado o 

bajo pedido de éste. 
 •  Una sonda Compat® Gastrotube, con el tracto de la gastrostomía bien 
establecido, puede mantenerse instalada a largo plazo (más de 30 días) 
siempre que no se salga de su posición o se obstruya.  
En éstos casos, el paciente deberá ponerse inmediatamente en contacto 
con su profesional sanitario de referencia. En general, se recomienda que 
las sondas de gastrostomía de sustitución con balón sean reemplazadas 
cada 2 o 3 meses.

 •  Fiabilidad: Las sondas de nutrición enteral Compat® Gastrotube disponen 
de un balón de silicona de larga duración qué proporciona hasta 90 días de 
vida útil. Sin embargo, la vida útil de la sonda Compat® Gastrotube puede 
variar en función de numerosos factores, los más destacables son: el 
volumen de agua introducida en el balón, el pH gástrico y el cuidado de la 
sonda. 

 •  Tenga siempre un recambio de la sonda Compat® Gastrotube disponi-
ble para su uso. Para evitar que el estoma se cierre, no extraiga la sonda 
hasta que tenga un recambio de la sonda Compat® Gastrotube dispo-
nible.

 •  Siga las Buenas Prácticas Clínicas, así como las normas locales y nacio-
nales para su transporte y eliminación.

7. Indicaciones de la colocación
Preparación de la sonda:

 •  Leer todas las ADVERTENCIAS y PRECAU CIONES antes de insertar la 
sonda (Fig. 1). 

 •  Consultar los protocolos de actuación de su institución y el manual de pro-
cedimiento para una descripción detallada del proceso de gastrostomía.

 •  Para evitar que el estoma se cierre, no extraiga la sonda hasta disponer 
de un recambio de Compat® Gastrotube.

 •  Seleccionar el tamaño de la sonda Compat® Gastrotube en función 
del calibre de la sonda de gastrostomía anteriormente instalada. La uti-
lización de una sonda con el calibre adecuado evitará la fuga del conte-
nido gástrico y la irritación de la piel (Fig. 3). 

 • Limpiar y desinfectar la piel alrededor del estoma. 
 •  Antes de usar, comprobar que la sonda no esté dañada. El disco de 
retención debe deslizarse a lo largo de la sonda con facilidad (Fig. 2). 

 •  Verificar que el balón no muestre pérdidas al llenarlo con agua estéril 
(Fig. a (e) y Fig. 4). No inflar nunca más allá del volumen de inflado indi-
cado en la válvula (Fig. 3). No presionar el balón una vez inflado.  
Después de realizar la comprobación, vaciar el balón con una jeringa 
Luer.

Extracción de la sonda colocada en el paciente: 
 •  Empujar con cuidado la sonda hacia el interior del estoma aproximada-
mente 2,5 cm (1") y gírela para asegurarse de que se mueve con facilidad. 

 •   Desinflar el balón con una jeringa con punta Luer. 
 •  Extraer la sonda de gastrostomía con cuidado, sin ejercer fuerza. 
 •  Si no puede extraer la sonda, aplicar un lubricante hidrosoluble y  
cuidadosamente girar y empujar la sonda 2,5 cm (1”) hacia dentro del 
estoma; intentar de nuevo. 

 •  Si no se puede extraer, detenga el procedimiento, vuelva a hinchar el 
balón e informe al médico. Advertencia: No haga demasiada fuerza para 
extraer la sonda.

Sustitución por una sonda nueva: 
 •  Extraer la sonda existente de acuerdo con las indicaciones  
del fabricante. (Nota: la sonda colocada puede ser de otra empresa). 

 •  Lubricar el extremo de la sonda con agua o con un lubricante  
hidrosoluble. No utilizar nunca aceite o vaselina. 
 •  Introducir con cuidado la sonda en la cavidad gástrica a través 
del estoma hasta que el balón se haya introducido a través del 
tracto (Fig 5). 

 •  Mantener la sonda sujeta en su lugar e hinchar el balón con el volumen 
recomendado de agua estéril (Fig. 3 y 6). No llenar el balón con más 
volumen del recomendado. 

 •  Tire con cuidado de la sonda hasta que el balón entre en contacto con 
la cara interna del estómago (Fig. 7). Para impedir la necrosis del 
tejido, evitar la aplicación de presión excesiva. 

Compat® Gastrotube

 •  Dependable: durable silicone balloon encourages up to 90 days of ser-
vice life. However the life span of the Compat® Gastrotube can vary 
according to several factors including, but not limited to, volume of filled 
water in the balloon, gastric pH, and tube care. 

 •  Always keep a replacement Compat® Gastrotube available for use. Do 
not remove device until a replacement Compat® Gastrotube is availa-
ble, to prevent the stoma from closing.

 •  Follow Good Clinical Practice as well as all local and national regulations 
for transportation and disposal

7. Placement instructions
Preparation of the tube:

 • Read all WARNINGS and CAUTIONS prior to tube insertion (Fig. 1). 
 • Consult your institution’s policy and procedure manual for a 

 detailed description of the gastrostomy process.
 •  To prevent the stoma from closing, do not remove the current/defective 
device until a replacement Compat® Gastrotube is available.

 •  Select size of the Compat® Gastrotube according to the French size of 
the previous gastrostomy tube. Correct size assists to prevent gastric 
leakage and skin irritation (Fig. 3). 

 • Cleanse and disinfect skin around the stoma. 
 •  Prior to use, inspect the tube for any damage. The retention disk should 
slide along the tube easily (Fig. 2). 

 •  Check the balloon for leakage by filling with sterile water  
(Fig. a (e) and Fig. 4) using a Luer tip syringe. Never inflate more than 
indicated inflation volume on the catheter (Fig. 3). Do not squeeze the 
inflated balloon. After checking, deflate the balloon using a Luer tip 
syringe.

Removal of the current tube: 
 •  Warning: Do not use excessive force to remove the tube.
 •   Gently push the tube into the stoma approximately 1” (2.5 cm) and rotate 
it to make sure it is freely movable.

 • Deflate the balloon using a Luer tip syringe.
 •  Gently remove the gastrostomy tube without force. 
 •  If the tube cannot be removed, apply a water-soluble lubricant and gen-
tly rotate and push the tube 1” (2.5 cm) into stoma and try again to 
remove.

•If unable to remove, stop the procedure, carefully re-inflate the  
 balloon with sterile water and report to a physician.

Placement of the new tube: 
 •  Remove existing tube according to manufacturer’s directions. (Note: the 
tube in place may be a tube from another company) 

 •  Lubricate the tip of the tube with water or with a water-based lubricant. 
Never use oil or petroleum jelly. 

 •  Gently guide the tube through the stoma into the stomach until the entire 
balloon has passed through the tract (Fig. 5). 

 •  Hold the tube in place and inflate the balloon with the recommended vol-
ume of water (Fig. 3 and 6). Never inflate more than indicated inflation 
volume on inflation valve. 

 •  Gently withdraw the tube until the balloon rests against the inner stom-
ach wall (Fig. 7). To prevent tissue necrosis, avoid excessive tension. 

 •  Slide the retention bolster down into position until it gently touches the 
skin (Fig. 8). DO NOT suture. 

 • Check for signs of gastric leakage. 
 • Flush the feeding lumen to verify there are no obstructions. 

 
Placement confirmation:

 Warning: Prior to the feeding tube use, confirm tube placement 
according to your institution’s preferred procedures and authorization. 
a)  After correct placement is confirmed, flush with 10 mL of water to verify 

tube function.
b)  Monitor tube position by using the external centimeter graduations on 

the tube shaft to record its position in the stomach. Refer to these mark-
ings daily to ensure that the tube has not migrated.

8. Care and maintenance 
 •  Inspect stoma site frequently by lifting the edges of the  
retention disc. Gently clean with warm water and soap.  
If there is any evidence of infection, irritation or granulation, consult a 
physician at once. 

 •  After every use flush the tube with 10-20ml of water for adults and 
5-10ml for children, before and after each  
feeding or administration of medication or every 4-8 hours if feeding is 
continuous.

 •  To ensure proper balloon inflation, check the balloon’s fluid level every 
7-10 days. It is normal for water to migrate out of the balloon. If the 
quantity is below the original inflated amount, re-fill the balloon to the 
proper quantity using fresh sterile water. 

 •  Replacing the balloon fluid every 7-10 days is the best way to maintain 
integrity of the balloon and the inflation channel. If the balloon continues 
to deflate, replace the tube. 

 •  If deflation of the balloon with a syringe is difficult, it is  
possible that the inflation channel has become occluded. 

 • In case of occlusion, replace the tube.

9. Medication administration 
 •  Any interaction of the patient’s nutrients and medication should be dis-
cussed with a physician or pharmacist.  
Do not administrate medication with food without consulting the physician. 

 •  Medication should never be given through the balloon lumen. 
 •  Check to see whether the prescribed medication should be given on an 
empty or full stomach. 

 •  Give liquid medication whenever possible to prevent clogging. Consult 
the physician about whether it should be diluted before use. 

 •  If certain medication is available only in tablet form, consult the physi-
cian before crushing and mixing it with water.

 •  Do not use a Compat® Gastrotube to administer sublingual or buccal 
medicines, sustained-release tablets, or capsules. Never crush enteric-
coated medication, which could result in improper drug administration.

 •  Medicines contain paraffin oil may swell the silicone.

10. Note 
Children require special care. A child’s stomach cannot hold a large 
amount of food at one time. Therefore, you should perform feeding more 
frequently for children, using less food.  
Ask your physician for guidelines. Always keep children hydrated especially 
if the weather is warm or the child has a fever. Consult your physician. 

11. Storage 
The Compat® Gastrotube should be stored in the original packaging at 
room temperature, and in a dry environment.  
Avoid direct sunlight and heat radiation. 

12. Explanation of symbols
CAUTION : This 
device is for sale by 
or on order of  
a physician (Only 
USA)

Not made 
with phtalatates  
plasticiters

Not made with BPA

Not made with natu-
ral rubber latex

Sterilized using eth-
ylene oxide

Dot not resterilize

Do not reuse

Not for IV use

Do not use if pack-
age is  damaged

 

 •  Deslizar hacia abajo el disco de retención hasta que toque ligeramente 
la piel (Fig. 8). NO suturar. 

 • Compruebe cualquier señal de fuga del contenido gástrico. 
 •  Inyectar agua templada en la sonda para verificar que no esté  
obstruída. 

Verificación de la colocación:
 Advertencia: Antes de proceder a la nutrición, asegúrese de que la 

sonda Compat® Gastrotube se ha colocado adecuadamente siguiendo 
los procedimientos recomendados por el hospital o el centro correspon-
diente. 
a)  Tras confirmar la correcta colocación, enjuagar con 10 ml de agua para 

verificar el funcionamiento de la sonda.
b)  Para verificar la posición de la sonda en el estómago, utilice las gradua-

ciones exteriores en cm. Consulte estas marcas todos los días para ase-
gurarse de que la sonda no se ha desplazado.

8. Cuidado y mantenimiento 
 •  Comprobar frecuentemente el estoma levantando los bordes del disco de reten-
ción. Limpiar cuidadosamente con agua tibia/ jabón y antiséptico. En caso de 
signos de infección, irritación o granulación, consultar de inmediato con un 
médico. 

 •  Irrigar regularmente con 20-30 ml de agua templada en adultos o 5-10ml en 
niños, antes y después de cada administración de nutrición y/o de medica-
ción o cada 4-8 horas si la alimentación es continua.

9. Administración de la medicación 
 •  Para conocer las interacciones fármaco-nutriente consultar con el 
médico o farmacéutico.  
No administrar la medicación junto a la toma de alimentación sin consultar 
previamente con el médico. 

 • No añadir nunca la medicación a la fórmula nutricional.
 •  La medicación nunca debe administrarse a través de la entrada del balón. 
 •  Verificar si la medicación recetada debe darse con el estómago vacío 
o lleno. 

 •  Dar medicación líquida siempre que sea posible, para evitar una obstruc-
ción. Consultar al médico si esta debe diluirse antes de ser usada. 

 •  Si alguna medicación solo está disponible en forma de tabletas, consul-
tar al médico antes de triturarla y mezclarla con agua.

 •  No usar una sonda Compat® Gastrotube para la administración de 
medicamentos sublinguales o bucales, de tabletas de liberación pro-
longada o de cápsulas. No triturar la medicación con recubrimiento 
entérico, pues puede dar como resultado una administración inade-
cuada del fármaco.

 •  Los medicamentos que contienen aceite de parafina pueden hinchar la 
silicona.

 

 

10. Nota 
Los niños necesitan una atención especial. El estómago de un niño no puede 
tolerar una gran cantidad de alimento en una sola toma. Por lo tanto debe 
alimentarse a los niños con tomas más frecuentes y de menor volumen.  
Consultar a su médico en referencia a las pautas. Mantener siempre 
hidratados a los niños, especialmente si el clima es cálido o si el niño tiene 
fiebre. Consultar a su médico. 

11. Almacenamiento 
La Compat® Gastrotube debe almacenarse en el envase  
original a temperatura ambiente y en un entorno seco. Evitar  
la luz solar directa y las fuentes de calor directas. 

12. Explicación de los símbolos
PRECAUCIÓN:  
La venta de este 
dispositivo se 
encuentra restringida a 
profesionales médicos 
o bajo pedido de uno 
de ellos (sólo en 
EE. UU.)
No fabricado con plas-
tificantes a base de 
ftalatos

No fabricado con BPA

No fabricado con látex 
de caucho natural

Esterilizado con óxido 
de etileno

No volver a  
esterilizar

No reutilizar

No utilizar por vía 
intravenosa

Seguir las  
instrucciones  
de uso
Advertencias y 
precauciones

Mantener alejado  
de la luz solar

Mantener en lugar 
seco

Fecha de  
caducidad

QTY. Cantidad,  
Unidades

SIZE Tamaño del  
producto

Número de  
referencia

Código de lote

Fabricante

FORSIGTIG: Denne 
enhed sælges af eller 
efter ordinering af  
en læge (kun USA)

Ikke fremstillet 
af phtalat-  
blødgørere

Ikke fremstillet med 
brug af bisfenol A

Ikke fremstillet med 
brug af naturlig 
gummilatex

Steriliseret ved hjælp 
af ethylenoxid

Må ikke resteriliseres

Må ikke genbruges

Ikke til IV-brug

Må ikke anvendes, 
hvis emballagen  
er beskadiget

Se brugsanvisningen

Forsigtig

Holdes væk fra sollys

Holdes tør

Sidste 
anvendelsesdato

Mængde –  
antal artikler

Produktets størrelse

Referencenummer

Lotnummer

QTY.

SIZE

Producent

No utilizar si el envase 
está deteriorado

∆ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση! 

1. Περιγραφή 
Ο ανταλλακτικός καθετήρας γαστροστοµίας Compat® Gastrotube (Εικ. a) 
είναι ένας καθετήρας σίτισης από σιλικόνη, που περιλαµβάνει έναν καθετήρα 
διπλού αυλού (στέλεχος) µε κεντρικές θύρες σύνδεσης/πρόσβασης ENFit® 
ειδικές για την εντερική οδό, εξωτερικό δίσκο συγκράτησης, διογκούµενο µπα-
λόνι και περιφερικό ανοιχτό άκρο διαµπερούς ροής. Ο καθετήρας φέρει εξω-

τερικές διαβαθµίσεις (cm), καθώς και ακτινοσκιερό δείκτη στο περιφερικό 
άκρο. Για την κατασκευή του καθετήρα δεν έχουν χρησιµοποιηθεί λάτεξ από 
φυσικό καουτσούκ, BPA ή φθαλικοί πλαστικοποιητές. Το µέγεθος του καθε-
τήρα είναι εκτυπωµένο στο στέλεχος, ενώ η χωρητικότητα του µπαλονιού υπο-
δεικνύεται στη θύρα διόγκωσης. Και οι δύο τιµές είναι εκτυπωµένες στη 
συσκευασία. Βλέπε Πίνακα 1.
Ο καθετήρας Compat® Gastrotube συνιστάται για ενήλικους και παιδιατρι-
κούς ασθενείς.

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä! 

1. Kuvaus 
Compat® Gastrotube -vaihdettava gastrostomialetku (kuva a) on siliko-
nista valmistettu syöttöletku. Se koostuu kaksionteloisesta letkusta (varsi), 
jonka proksimaalipäässä on enteraaliset ENFit®-ravinto- ja lääkeportit, ulkoi-
sesta pidäkelevystä, täytettävästä ballongista sekä distaalipäässä olevasta 
avoimesta läpivirtauskärjestä. Letkussa on ulkoinen asteikko (cm), ja sen 
distaalipäässä on röntgenpositiivinen merkki. Letkun valmistuksessa ei ole 
käytetty luonnonkumilateksia, BPA:ta tai ftalaattinotkistimia. Letkun koko on 
painettu syöttöletkuun, ja ballongin tilavuus on merkitty täyttöporttiin. 
Molemmat tiedot on painettu pakkaukseen. Katso taulukko 1.
Compat® Gastrotube -letkua suositellaan aikuis- ja lapsipotilaille.

Taulukko 1 

Saatavilla oleva koot (FR/Ch) Ballongin tilavuus (ml)

14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Käyttöaiheet 

Compat® Gastrotube on tarkoitettu käytettäväksi hyvin vakiintuneessa 
gastrostomiakanavassa potilaan ravinnonantoon ja/tai lääkkeiden annos-
teluun. Voidaan käyttää mahalaukun dekompressioon.

3.  Varoitukset
 •  Compat® Gastrotube on kertakäyttöinen tuote. Ei saa käyttää, käsi-
tellä tai steriloida uudelleen. Uudelleenkäyttö voi aiheuttaa infektioris-
kin ja vaarantaa toiminnan luotettavuuden. Ei saa käyttää, jos pakkaus 
on avattu tai vaurioitunut.

 • Vain enteraaliseen/gastrostomiseen käyttöön.
 •  Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä. Tuotetta ei saa käyttää tämän 
päivämäärän jälkeen.

 •  Compat® Gastrotube -letku on mahdollista liittää virheellisesti mui-
den terveydenhuollossa käytettävien letkujen pieniaukkoisiin liittimiin.

 •  Käytä vain ravinnonsiirtosettiä, jossa on ENFit®-liitinjärjestelmä. 
Muilla liitinjärjestelmillä – esim. ENLock tai Luer Lock – varustetut 
ravinnonsiirtosetit eivät ole yhteensopivia Compat® Gastrotube -let-
kujen kanssa. Kun käytät ENFit®-liitinjärjestelmällä varustettuja ravin-
nonsiirtosettejä, kierrä syöttösettiä A  käsin myötäpäivään niin, että 
se asettuu tiukasti kiinni ENFit®-syöttöporttiin B  (kuva 9).

 •  Varmista aina, että ravinnonsiirtosetti on kytketty enteraaliseen port-
tiin, EI IV-laitteeseen.

 •  Älä lovea, viillä, revi, puhkaise tai muutoin vaurioita laitetta. 

4. Vasta-aiheet
Letkua ei saa käyttää potilailla, joilla on jokin seuraavista: 

 • Vakiintumaton avannekanava 
 • Avanteen infektio tai ärtyneisyys
 • Gastrokutaanisia fisteleitä 
 • Viitteitä granulaatiokudoksesta 
 • Silikoniallergia

5. Mahdolliset komplikaatiot
Komplikaatioita voivat olla esimerkiksi avannealueen haavainfektiot tai ärsy-
tys, kuume, mahalaukun distensio, letkun tukkeutuminen ja kudosnekroosi.

6.  Huomio
 •  Letkun asettajan on oltava lääkäri tai asettaminen on tehtävä lääkärin 
valvonnassa.

 •  Yhdysvaltain liittovaltion lain ja eri maiden vastaavien lakien mukaan 
tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä. 

 •  Compat® Gastrotube voi olla hyvin vakiintuneessa gastrostomiakana-
vassa yli 30 päivää, ellei letku tule ulos tai tukkeudu. Tällaisessa tilan-
teessa potilaan on otettava välittömästi yhteys lääkäriin. Gastrostomi-
aletkut ballongilla on suositeltavaa vaihtaa 2–3 kuukauden välein.

 •  Luotettavan, kestävän silikoniballongin käyttöikä on jopa 90 päivää. 
Compat® Gastrotube -letkun käyttöikä voi kuitenkin vaihdella useiden 
tekĳöiden kuten ballongin täytteenä olevan vesimäärän, mahalaukun pH:n ja 
letkun hoidon mukaan. 

 •  Huolehdi aina, että saatavilla on Compat® Gastrotube -vaihtoletku. Älä 
irrota Compat® Gastrotube -letkua, ennen kuin vaihtoletku on saata-
villa, jotta vältetään avanteen sulkeutuminen.

 •  Noudata hyvää kliinistä toimintatapaa sekä kuljettamista ja hävittä-
mistä koskevia kansallisia määräyksiä.

7. Asettamisohjeet
Letkun valmisteleminen:

 •  Lue kaikki VAROITUKSET ja HUOMIOT ennen letkun asettamista (kuva 1). 
 •  Tarkista gastrostomiaprosessi hoitoyksikkösi toiminta- ja toimenpide-
ohjeista.

 •  Jotta avanne ei pääse sulkeutumaan, älä irrota olemassa olevaa / viallista 
letkua, ennen kuin Compat® Gastrotube -vaihtoletku on saatavilla.

 •  Valitse Compat® Gastrotube -letkun koko edellisen gastrostomialet-
kun Fr-koon mukaan. Oikea koko auttaa ehkäisemään mahanestevuo-
toja ja ihoärsytystä (kuva 3). 

 • Puhdista ja desinfioi avannetta ympäröivä iho. 
 •  Tarkasta letku ennen käyttöä vaurioiden varalta. Pidäkelevyn on 
liu'uttava kevyesti letkua pitkin (kuva 2). 

 •  Tarkista ballonki vuotojen varalta täyttämällä se steriilillä vedellä (kuva 
a (e) ja kuva 4) käyttäen Luer-kärkistä ruiskua. Älä koskaan ylitä katet-
riin merkittyä täyttömäärää (kuva 3). Älä purista täytettyä ballonkia. 
Tyhjennä ballonki tarkastuksen jälkeen käyttäen Luer-kärkistä ruiskua.

Olemassa olevan letkun irrottaminen: 
 •  Varoitus: Älä käytä liiallista voimaa letkun irrottamiseen.
 •   Työnnä letkua avanteeseen noin 1” (2,5 cm) ja varmista kiertämällä, 
että se liikkuu vapaasti.

 • Tyhjennä ballonki käyttäen Luer-kärkistä ruiskua.
 •  Irrota gastrostomialetku varovasti voimaa käyttämättä. 
 •  Jos letkun irrottaminen ei onnistu, levitä siihen vesiliukoista liukas-
tetta, kierrä letkua, työnnä sitä 1” (2,5 cm) avanteeseen ja yritä irrotta-
mista uudelleen.

 •  Jos irrottaminen ei onnistu, lopeta toimenpide, täytä ballonki huolellis-
esti uudelleen steriilillä vedellä ja raportoi asiasta lääkärille.

Uuden letkun asettaminen: 
 •  Irrota olemassa oleva letku valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Huomau-
tus: Kyseessä voi olla eri valmistajan letku.) 

 •  Liukasta letkun kärki vedellä tai vesiliukoisella liukastusaineella. Älä 
koskaan käytä öljyä tai vaseliinia. 

 •  Vie letkua varovasti avanteen läpi mahalaukkuun, kunnes koko ballonki 
on läpäissyt kanavan (kuva 5). 

 •  Pidä letkua paikallaan ja täytä ballonki suositellulla määrällä vettä 
(kuvat 3 ja 6). Älä koskaan ylitä täyttöventtiiliin merkittyä täyttömäärää. 

 •  Vedä letkua varovasti taaksepäin, kunnes ballonki asettuu kevyesti 
mahalaukun sisäseinämää vasten (kuva 7). Vältä liiallista kiristämistä 
kudosnekroosin ehkäisemiseksi. 

 •  Liu'uta ulkoista pidäkeholkkia alaspäin, kunnes se koskettaa kevyesti 
ihoa (kuva 8). EI SAA ommella. 

 • Tarkista, näkyykö merkkejä mahanestevuodosta. 
 • Huuhtele syöttöontelo ja varmista, että siinä ei ole tukoksia. 

 
Asennon varmistaminen:

 Varoitus: Varmista ennen syöttöletkun käyttöä letkun asento hoi-
toyksikön suosittamien ja hyväksymien käytäntöjen  
ja ohjeiden mukaisesti. 
a)  Kun oikea asento on varmistettu, tarkista letkun toiminta huuhtele-

malla se 10 ml:lla vettä.
b)   Tarkkaile letkun asentoa hyödyntämällä letkussa olevaa 

senttimetriasteikkoa, jonka avulla letkun sĳainti mahalaukussa voidaan 
määrittää. Tarkista nämä merkinnät päivittäin, jotta varmistetaan, ettei 
letku ole siirtynyt.

8. Hoito ja huolto 
 •  Tarkista avannealue usein nostamalla pidäkelevyn reunoja. Puhdista 
varovasti lämpimällä vedellä ja saippualla.  
Jos havaitset infektion, ärsytyksen tai granulaation merkkejä, kerro 
niistä heti lääkärille. 

 •  Huuhtele letku aikuisilla 10–20 ml:lla vettä tai lapsilla 5–10 ml:lla vettä 
jokaisen käyttökerran jälkeen, ennen ja jälkeen jokaista ravinnon- tai 
lääkkeenantokertaa tai 4–8 tunnin välein, jos syöttö on jatkuvaa.

 •  Varmista ballongin asianmukainen täyttöaste tarkistamalla ballongin 
nestemäärä 7–10 päivän välein. On normaalia, että ballongista tulee 
ulos jonkin verran vettä. Jos määrä on pienempi kuin alkuperäinen 
täyttömäärä, täytä ballonkiin tarvittava määrä uutta steriiliä vettä. 

 •  Ballongin nesteen vaihtaminen 7–10 päivän välein on paras tapa säi-
lyttää ballongin ja täyttökanavan eheys. Jos ballongin tyhjeneminen 
jatkuu, vaihda letku. 

 •  Jos ballongin tyhjentäminen ruiskun avulla on vaikeaa, täyttökanava 
saattaa olla tukossa. 

 • Jos tukos on muodostunut, vaihda letku.

9. Lääkkeen annostelu 
 •  Potilaan ravinnon ja lääkkeiden samanaikaisesta annostelusta on aina 
keskusteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Älä annos-
tele lääkkeitä ruoan kanssa kysymättä ensin neuvoa lääkäriltä. 

 •  Lääkettä ei saa koskaan antaa ballongin ontelon kautta. 
 •  Tarkista, onko määrätty lääke annettava tyhjään vai täyteen vatsaan. 
 •  Jotta vältetään tukkeutuminen, anna lääke aina nestemäisenä, jos 
mahdollista. Kysy lääkäriltä, onko lääke laimennettava ennen käyttöä. 

 •  Jos tiettyä lääkettä on saatavana vain tabletteina, kysy neuvoa lääkä-
riltä ennen lääkkeen murskaamista ja sekoittamista veteen.

 •  Älä käytä Compat® Gastrotube -letkua kielen alle tai poskeen annet-
tavien lääkkeiden, lääkeainetta hitaasti vapauttavien tablettien tai kap-
selien antamiseen. Älä koskaan murskaa enterokapselia, sillä tästä voi 
seurata lääkkeen virheellinen annostelu.

 •  Parafiiniöljyä sisältävät lääkkeet voivat turvottaa silikonia.

Πίνακας 1 

∆ιαθέσιµο εύρος µεγεθών (FR/Ch) Χωρητικότητα µπαλονιού (ml)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Ενδείξεις χρήσης 
Ο καθετήρας Compat® Gastrotube ενδείκνυται για χρήση διαµέσου µιας 
επαρκώς διαµορφωµένης οδού γαστροστοµίας, για σίτιση ή/και χορήγηση φαρ-
µακευτικών αγωγών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για γαστρική αποσυµπίεση.

3.  Προειδοποιήσεις
 •  Ο καθετήρας Compat® Gastrotube προορίζεται για µία χρήση µόνο. Να µην 
επαναχρησιµοποιείται, να µην επανυποβάλλεται σε επεξεργασία και να µην 
επαναποστειρώνεται. Η επαναχρησιµοποίηση ενδέχεται να επιφέρει κίνδυνο 
λοίµωξης και να διακυβεύσει τη λειτουργική αξιοπιστία. Να µη χρησιµοποιείται 
εάν η συσκευασία είναι ανοιχτή ή κατεστραµµένη.

 • Για εντερική/µέσω γαστροστοµίας χορήγηση µόνο.
 •  Επαληθεύστε την ηµεροµηνία λήξης. Να µη χρησιµοποιείται µετά από την 
ηµεροµηνία αυτή.

 •  Ο καθετήρας Compat® Gastrotube ενδέχεται να µη συνδέεται σωστά µε 
συνδέσµους άλλων προϊόντων υγειονοµικής φροντίδας που έχουν µικρή διά-
µετρο.

 •  Να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σετ χορήγησης σίτισης µε σύστηµα σύνδε-
σης ENFit®. Τα σετ σίτισης µε διαφορετικά συστήµατα σύνδεσης, π.χ. 
ENLock ή Luer Lock, δεν είναι συµβατά µε τους καθετήρες Compat® 
Gastrotube. Κατά τη χρήση του σετ σίτισης µε σύστηµα σύνδεσης ENFit®, 
βιδώστε δεξιόστροφα και σταθερά µε το χέρι το σετ σίτισης A  στη θύρα 
σίτισης ENFit® B  (Εικ. 9).

 •  Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι το σετ σίτισης έχει συνδεθεί µόνο στην εντε-
ρική θύρα και ΟΧΙ σε ένα σετ ΕΦ χορήγησης.

 •  Να µη χαράσσετε, κόβετε, σχίζετε, τρυπάτε ή προκαλείτε ζηµιά µε άλλον 
τρόπο στη συσκευή. 

4. Αντενδείξεις χρήσης
Να µη χρησιµοποιείτε τον καθετήρα σε ασθενείς µε τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 • Μη διαµορφωµένη οδό στοµίας 
 • Φλεγµονή ή ερεθισµό της στοµίας
 • Γαστροδερµατικά συρίγγια 
 • Ενδείξεις σχηµατισµού κοκκιώδους ιστού 
 • Αλλεργία στη σιλικόνη

5. Πιθανές επιπλοκές
Ενδέχεται να περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, λοιµώξεις του τραύµατος ή ερεθισµό 
στην περιοχή της στοµίας, πυρετό, γαστρική διάταση, απόφραξη του καθετήρα 
και ιστική νέκρωση.

6.  Προσοχή
 •  Η τοποθέτηση θα πρέπει να πραγµατοποιείται από ιατρό/ή υπό τις οδηγίες 
ιατρού.

 •  Η οµοσπονδιακή νοµοθεσία (των Η.Π.Α.) και παρόµοιες νοµοθεσίες σε όλο 
τον κόσµο περιορίζουν την πώληση της συσκευής αυτής σε επαγγελµατίες 
υγείας που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή κατόπιν εντολής αυτών. 

 •  Ένας µοναδικός καθετήρας Compat® Gastrotube µπορεί να παραµείνει 
εντός µιας επαρκώς διαµορφωµένης οδού γαστροστοµίας για πάνω από 30 
ηµέρες, εκτός εάν ο καθετήρας µετακινηθεί προς τα έξω ή αποφραχθεί. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, ο ασθενής θα πρέπει να επικοινωνήσει αµέσως µε τον 
ιατρό. Συνιστάται γενικώς, οι καθετήρες γαστροστοµίας µε µπαλόνι να αντι-
καθίσταται κάθε 2-3 µήνες.

 •  Αξιόπιστο: το ανθεκτικό µπαλόνι σιλικόνης µπορεί να υποστηρίξει διάρκεια 
ζωής έως και 90 ηµέρες. Ωστόσο, ο κύκλος ζωής του καθετήρα Compat® 
Gastrotube µπορεί να ποικίλλει, και αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγο-
ντες, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, του όγκου του νερού µε το οποίο 
γεµίζει το µπαλόνι, του γαστρικού pH και της φροντίδας του καθετήρα. 

 •  Να έχετε πάντοτε διαθέσιµο για χρήση έναν ανταλλακτικό καθετήρα Compat® 
Gastrotube. Να µην αφαιρείτε τη συσκευή έως ότου είναι διαθέσιµος ένας 
ανταλλακτικός καθετήρας Compat® Gastrotube, προκειµένου να αποτραπεί 
η σύγκλειση της στοµίας.

 •  Ακολουθείτε την ορθή κλινική πρακτική, καθώς επίσης και όλους τους τοπι-
κούς και εθνικούς κανονισµούς για τη µεταφορά και την απόρριψη.

7. Οδηγίες τοποθέτηαης
Προετοιµασία του καθετήρα:

 •  ∆ιαβάστε όλες τις ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και τις ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ πριν από 
την εισαγωγή του καθετήρα (Εικ. 1). 

 •  Συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο πολιτικών και διαδικασιών του ιδρύµατός σας 
για µια λεπτοµερή περιγραφή της διαδικασίας της γαστροστοµίας.

 •  Προκειµένου να αποτραπεί η σύγκλειση της στοµίας, µην αφαιρείτε την 
υπάρχουσα/ελαττωµατική συσκευή, έως ότου να είναι διαθέσιµος ανταλλα-
κτικός καθετήρας Compat® Gastrotube.

 •  Επιλέξτε το µέγεθος του καθετήρα Compat® Gastrotube, σύµφωνα µε το 
µέγεθος του προηγούµενου καθετήρα γαστροστοµίας σε French. Η επιλογή 
του σωστού µεγέθους βοηθάει στην πρόληψη γαστρικών διαρροών και ερεθι-
σµού του δέρµατος (Εικ. 3). 

 • Καθαρίστε και απολυµάνετε το δέρµα γύρω από τη στοµία. 
 •  Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε τον καθετήρα για οποιαδήποτε ζηµιά. Ο 
δίσκος συγκράτησης θα πρέπει να γλιστράει εύκολα κατά µήκος του καθε-
τήρα (Εικ. 2). 

 •  Ελέγξτε το µπαλόνι για διαρροή, γεµίζοντάς το µε αποστειρωµένο νερό [Εικ. 
a (e) και Εικ. 4], µε τη χρήση µιας σύριγγας µε άκρο τύπου Luer. Μη 
διογκώνετε ποτέ το µπαλόνι περισσότερο από τον όγκο διόγκωσης που 
υποδεικνύεται στον καθετήρα (Εικ. 3). Μη συµπιέζετε το διογκωµένο µπαλόνι. 
Μετά τον έλεγχο, αποδιογκώστε το µπαλόνι µε τη χρήση µιας σύριγγας µε 
άκρο τύπου Luer.

Αφαίρεση του υφιστάµενου καθετήρα: 
 •   Προειδοποίηση: Μην ασκείτε υπερβολική δύναµη κατά την αφαίρεση 
του καθετήρα.

 •   Σπρώξτε µε ήπιες κινήσεις τον καθετήρα µέσα στη στοµία σε βάθος περίπου 
2,5 cm (1”) και περιστρέψτε τον, ώστε να βεβαιωθείτε ότι µετακινείται ελεύ-
θερα.

 •  Αποδιογκώστε το µπαλόνι µε τη χρήση µιας σύριγγας µε άκρο τύπου Luer.
 •  Αφαιρέστε µε ήπιες κινήσεις και χωρίς να ασκείτε δύναµη τον καθετήρα 
γαστροστοµίας. 

 •  Εάν η αφαίρεση του καθετήρα δεν είναι δυνατή, απλώστε ένα υδατοδιαλυτό 
λιπαντικό και µε ήπιες κινήσεις περιστρέψτε και σπρώξτε τον καθετήρα µέσα 
στη στοµία σε βάθος περίπου 2,5 cm (1”) και προσπαθήστε και πάλι να τον 
αφαιρέσετε.

 •  Σε αδυναµία αφαίρεσης, σταµατήστε τη διαδικασία, επαναδιογκώστε 
προσεκτικά το µπαλόνι µε αποστειρωµένο νερό και αναζητήστε έναν ιατρό.

Τοποθέτηση του νέου καθετήρα: 
 •  Αφαιρέστε τον υφιστάµενο καθετήρα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή. (Σηµείωση: ο καθετήρας που είναι τοποθετηµένος ίσως να είναι 
ένας καθετήρας διαφορετικής εταιρείας.) 

 •  Λιπάνετε το άκρο του καθετήρα µε νερό ή µε ένα υδατοδιαλυτό λιπαντικό. 
Μη χρησιµοποιείτε ποτέ έλαιο ή βαζελίνη. 

 •  Καθοδηγήστε µε ήπιες κινήσεις τον καθετήρα, διαµέσου της στοµίας, στο 
εσωτερικό του στοµάχου, έως ότου να διέλθει ολόκληρο το µπαλόνι από την 
οδό (Εικ. 5). 

 •  Συγκρατήστε τον καθετήρα στη θέση του και διογκώστε το µπαλόνι µε τον 
συνιστώµενο όγκο νερού (Εικ. 3 και 6). Μη διογκώνετε ποτέ το µπαλόνι περισ-
σότερο από τον όγκο διόγκωσης που υποδεικνύεται στη βαλβίδα διόγκωσης. 

 •  Αποσύρετε µε ήπιες κινήσεις τον καθετήρα, έως ότου το µπαλόνι ακουµπήσει 
στο εσωτερικό τοίχωµα του στοµάχου (Εικ. 7). Για να αποτραπεί τυχόν ιστική 
νέκρωση, αποφύγετε την υπερβολική τάση. 

 •  Ολισθήστε το υποστήριγµα συγκράτησης στη θέση του προς τα κάτω, έως 
ότου αγγίξει µαλακά το δέρµα (Εικ. 8). ΜΗ στερεώνετε µε ράµµα. 

 • Ελέγξτε για σηµεία γαστρικών διαρροών. 
 •  Εκπλύνετε τον αυλό σίτισης για να επαληθεύσετε ότι δεν υπάρχει απόφραξη. 

 
Επιβεβαίωση τοποθέτησης:

 Προειδοποίηση: Πριν από τη χρήση του καθετήρα σίτισης, επιβεβαιώστε 
την τοποθέτηση του καθετήρα σύµφωνα µε τις προτιµώµενες διαδικασίες και 
την έγκριση του ιδρύµατός σας. 
α)  Αφού επιβεβαιωθεί η σωστή τοποθέτηση, εκπλύνετε µε 10 ml νερού για να 

επαληθεύσετε τη λειτουργία του καθετήρα.
β)  Παρακολουθείτε τη θέση του καθετήρα, µε χρήση των εξωτερικών εκατοστο-

µετρικών διαβαθµίσεων στο στέλεχος του καθετήρα, ώστε να καταγράφετε 
τη θέση του στο εσωτερικό του στοµάχου. Να ελέγχετε αυτούς τους δείκτες 
καθηµερινά, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο καθετήρας δεν έχει µετατοπιστεί.

8. Φροντίδα και συντήρηση 
 •  Να επιθεωρείτε συχνά την περιοχή της στοµίας, ανασηκώνοντας τις άκρες 
του δίσκου συγκράτησης. Να καθαρίζετε µε ήπιες κινήσεις, µε ζεστό νερό και 
σαπούνι. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη λοίµωξης, ερεθισµού ή σχηµατι-
σµού κοκκιώδους ιστού, συµβουλευτείτε αµέσως έναν ιατρό. 

 •  Μετά από κάθε χρήση, εκπλύνετε τον καθετήρα µε 10-20 ml νερού για τους 
ενήλικες και µε 5-10 ml νερού για τα παιδιά, πριν και µετά από κάθε σίτιση ή 
χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής ή κάθε 4-8 ώρες εάν η σίτιση είναι συνε-
χής.

 •  Προκειµένου να διασφαλίζεται ότι το µπαλόνι είναι σωστά διογκωµένο, να 
ελέγχετε το επίπεδο του υγρού στο µπαλόνι κάθε 7-10 ηµέρες. Η διήθηση 
νερού έξω από το µπαλόνι είναι φυσιολογική. Εάν η ποσότητα είναι µικρότερη 
από την αρχική ποσότητα διόγκωσης, συµπληρώστε υγρό στο µπαλόνι έως 
την κατάλληλη ποσότητα, χρησιµοποιώντας φρέσκο αποστειρωµένο νερό. 

 •  Η αντικατάσταση του υγρού του µπαλονιού κάθε 7-10 ηµέρες είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος διατήρησης της ακεραιότητας του µπαλονιού και του καναλιού 
διόγκωσης. Εάν το µπαλόνι συνεχίζει να αποδιογκώνεται, αντικαταστήστε τον 
καθετήρα. 

 •  Εάν η αποδιόγκωση του µπαλονιού µε σύριγγα είναι δύσκολη, τότε είναι 
πιθανό να έχει αποφραχθεί το κανάλι διόγκωσης. 

 • Σε περίπτωση απόφραξης, αντικαταστήστε τον καθετήρα.

9. Χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής 
 •  Κάθε αλληλεπίδραση µεταξύ της διατροφής του ασθενούς και της φαρµα-
κευτικής αγωγής θα πρέπει να συζητείται µε έναν ιατρό ή φαρµακοποιό. Μη 
χορηγείτε φαρµακευτική αγωγή µαζί µε τροφή χωρίς να έχετε συµβουλευτεί 
τον ιατρό. 

 •  Η φαρµακευτική αγωγή δεν θα πρέπει να χορηγείται διαµέσου του αυλού του 
µπαλονιού. 

 •  Να ελέγχετε εάν η συνταγογραφηµένη φαρµακευτική αγωγή θα πρέπει να 
χορηγείται µε άδειο ή γεµάτο στοµάχι. 

 •  Όποτε είναι δυνατόν να χορηγείτε τη φαρµακευτική αγωγή σε υγρή µορφή, 
προκειµένου να αποτραπεί η απόφραξη. Συµβουλευτείτε τον ιατρό εάν θα 
πρέπει να την αραιώνετε πριν από τη χορήγηση. 

 •  Εάν κάποια φαρµακευτική αγωγή είναι διαθέσιµη µόνο σε µορφή δισκίου, 
συµβουλευτείτε τον ιατρό πριν από τη σύνθλιψη του δισκίου και την ανάµειξή 
του µε νερό.

 •  Μη χρησιµοποιείτε καθετήρα Compat® Gastrotube για τη χορήγηση υπο-
γλώσσιων ή στοµατικών φαρµάκων, δισκίων παρατεταµένης αποδέσµευσης ή 
καψακίων. Μη συνθλίβετε ποτέ φαρµακευτικές αγωγές µε εντερική επικά-
λυψη, γιατί αυτό θα µπορούσε να καταλήξει σε εσφαλµένη χορήγηση του 
φαρµάκου.

 •  Τα φάρµακα περιέχουν παραφινέλαιο, το οποίο µπορεί να διογκώσει τη σιλι-
κόνη.

10. Σηµείωση 
Τα παιδιά χρειάζονται ειδική φροντίδα. Ο στόµαχος ενός παιδιού δεν µπορεί να 
συγκρατήσει µεγάλη ποσότητα τροφής κάθε φορά. Συνεπώς, θα πρέπει να σιτί-
ζετε τα παιδιά πιο συχνά, χρησιµοποιώντας µικρότερη ποσότητα τροφής.  
Ζητήστε σχετικές οδηγίες από τον ιατρό σας. Να διατηρείτε τα παιδιά πάντοτε 
ενυδατωµένα, ιδιαιτέρως εάν ο καιρός είναι ζεστός ή το παιδί έχει πυρετό. 
Συµβουλευτείτε τον ιατρό σας. 

11. Φύλαξη 
Ο καθετήρας Compat® Gastrotube θα πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική 
συσκευασία, σε θερµοκρασία δωµατίου και σε ξηρό περιβάλλον.  
Να αποφεύγεται το άµεσο ηλιακό φως και οι πηγές θερµότητας. 

12. Επεξήγηση των συµβόλων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή 
αυτή προορίζεται για 
πώληση σε ιατρό ή 
κατόπιν εντολής αυτού 
(µόνο στις Η.Π.Α.)

∆εν κατασκευάζεται 
µε φθαλικούς 
πλαστικοποιητές

∆εν κατασκευάζεται 
µε BPA

∆εν κατασκευάζεται 
µε λάτεξ από φυσικό 
καουτσούκ

Αποστειρώνεται µε τη 
χρήση οξειδίου του 
αιθυλενίου

Να µην επαναποστει-
ρώνεται

Να µην επαναχρησιµο-
ποιείται

Να µη χρησιµοποιείται 
για IV χορήγηση

Να µη χρησιµοποιείται 
εάν η συσκευασία  
είναι κατεστραµµένη
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CS Návod k použití. Před použitím si pozorně 
pročtěte pokyny.

DA Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen 
omhyggeligt før brug!

DE Gebrauchsanweisung. Vor der Verwendung 
aufmerksam lesen!

EL Οδηγίες χρήσης. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες πριν από τη χρήση!

EN Instructions For Use. Read instructions 
carefully prior to use! 

ES Instrucciones de uso. Lea atentamente las 
instrucciones antes de usar el dispositivo.

FI Käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti ennen 
käyttöä!

Mode d’emploi. Lire attentivement les 
instructions avant utilisation.

IT Istruzioni per l’uso. Leggere attentamente 
le istruzioni prima dell’uso.

Gebruiksaanwijzing. Lees de instructies 
zorgvuldig voorafgaand aan het gebruik!

Bruksanvisning. Les instruksjonene nøye 
før bruk!

Instruções de uso. Leia atentamente as 
instruções antes de utilizar o dispositivo.

Návod na použitie. Pred použitím si 
dôkladne prečítajte pokyny!

Bruksanvisning. Läs anvisningarna noggrant 
innan du använder produkten!

Compat® GastrotubeCS

CS

DA

EL

DE

EN

ES

FI

FR

IT

NL

NO

PT

SK

SV

Compat® GastrotubeDA

DE

Compat® GastrotubeEL

Compat® GastrotubeEN

ES

Compat® GastrotubeFI

E C REP

REPCH MedNet SWISS GmbH
Bäderstrasse 18, 5400 Baden, 
Switzerland

Artikelnummer

Consult instructions 
for Use

Caution

Keep away from sun-
light

Keep dry

Use by date

QTY.
Quantity – 
Number of items

SIZE Product Size

Reference number

Manufacturer

Lot Number

Συµβουλευτείτε τις 
οδηγίες χρήσης

Προσοχή

Φυλάσσεται µακριά 
από το ηλιακό φως

∆ιατηρείται στεγνό

Ηµεροµηνία λήξης

QTY. Ποσότητα – 
Αριθµός αντικειµένων

SIZE Μέγεθος προϊόντος

Κωδικός προϊόντος

Κατασκευαστής

Αριθµός παρτίδας



Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso 

1. Descrizione 
La sonda da sostituzione per gastrostomia Compat® Gastrotube (Fig. 
a) è una sonda di alimentazione in silicone costituita da un canale a dop-
pio lume (shaft) con porte di accesso/connessione ENFit® prossimali, 
enterali specifiche, disco di ritenzione esterno, palloncino gonfiabile e 
punta aperta a flusso continuo. La sonda è graduata esternamente (cm) 
e presenta un marcatore radiopaco all'estremità distale. Nella produ-
zione della sonda non vengono utilizzati lattice in gomma naturale, BPA o 
plastificanti contenenti ftalati. La dimensione della sonda è riportata sul 
corpo della sonda stessa e la capacità del palloncino è indicata sulla 
porta di insufflazione. Entrambe sono riportate sulla confezione. Vedere 
la tabella 1.
Compat® Gastrotube è raccomandata per pazienti pediatrici e adulti.

Tabella 1 

Intervallo delle dimensioni disponibili (FR/Ch) Capacità del palloncino (ml)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Istruzioni per l’uso 

Compat® Gastrotube è indicata per la nutrizione e/o la somministra-
zione di farmaci attraverso un tratto gastrostomico ben consolidato. Può 
essere utilizzata per la decompressione gastrica.

3.  Avvertenze
 •  Compat® Gastrotube è esclusivamente monouso. Non riutilizzare, 
ritrattare o risterilizzare. La riutilizzazione può causare rischio di infe-
zioni e compromettere l'affidabilità funzionale. Non utilizzare se la con-
fezione è aperta o danneggiata.

 • Solo per uso enterale o per gastrostomia.
 • Controllare la data di scadenza. Non utilizzare dopo tale data.
 •  La sonda Compat® Gastrotube potrebbe non connettersi con con-
nettori di piccolo calibro di altre applicazioni sanitarie.

 •  Utilizzare il kit di alimentazione e somministrazione esclusivamente con 
il sistema di connessione ENFit®. I kit di alimentazione con sistemi di 
connessione differenti, ad esempio ENLock o Luer Lock, non sono 
compatibili con le sonde Compat® Gastrotube. Quando si utilizzano 
kit di alimentazione con sistema di connessione ENFit®, avvitare sal -
damente a mano il kit di alimentazione A  in senso orario nella porta di 
alimentazione ENFit® B  (Fig. 9).

 •  Verificare sempre che il kit di alimentazione sia connesso esclusiva-
mente alla porta enterale e NON ad un kit IV.

 •  Non graffiare, tagliare, lacerare o danneggiare il dispositivo in altro 
modo. 

4. Controindicazioni per l’uso
Non utilizzare la sonda nei pazienti con le seguenti condizioni: 

 • Tratto gastrostomico non consolidato 
 • Infezione o irritazione della stomia.
 • Fistola gastro-cutanea 
 • Presenza di tessuto di granulazione 
 • Allergia al silicone

5. Potenziali complicazioni
Possono includere, fra le altre, infezioni della ferita o irritazione nel sito di 
applicazione, febbre, distensione gastrica, blocco della sonda e necrosi 
del tessuto.

6.  Attenzione
 •  il posizionamento dovrebbe essere effettuato da/o sotto la direzione 
del medico.

 •  La legge federale (USA) e le leggi corrispondenti vigenti nelle altre 
parti del mondo, limitano la vendita di questo dispositivo solo ai medici 
o su presentazione di prescrizione medica. 

 •  Una singola sonda Compat® Gastrotube può restare in un tratto 
gastrostomico ben consolidato per più di 30 giorni, a meno che la 
sonda fuoriesca o si intasi. In tali casi il paziente dovrebbe contattare 
immediatamente il medico. Si raccomanda generalmente di sostituire 
le sonde per gastrostomia a palloncino ogni 2-3 mesi.

 •  Affidabilità: il palloncino in silicone durevole può arrivare  
fino a 90 giorni di vita utile. Tuttavia, la vita utile della sonda Compat® 
Gastrotube può variare in base a vari fattori, inclusi, fra gli altri, il volume 
dell'acqua introdotta nel palloncino, il pH gastrico e la cura della sonda. 

 •  Tenere sempre a disposizione una sonda Compat® Gastrotube sosti-
tutiva pronta per l'uso. Non rimuovere il dispositivo prima che la sonda 
Compat® Gastrotube sostitutiva sia disponibile, per evitare la chiu-
sura della stomia.

 •  Seguire le norme di Buona Pratica Clinica e legislazioni locali e nazio-
nali in vigore per il trasporto e lo smaltimento.

7. Istruzioni per il posizionamento
Preparazione della sonda:

 •  Leggere interamente le AVVERTENZE e le PRECAUZIONI prima di inse-
rire la sonda (Fig. 1). 

 •  Consultare il manuale delle procedure e delle disposizioni del proprio 
istituto per una descrizione dettagliata del processo di gastrostomia.

 •  Per prevenire la chiusura della stomia, non rimuovere il dispositivo cor-
rente/difettoso prima che una sonda Compat® Gastrotube sostitutiva 
sia disponibile.

 •  Selezionare la dimensione della sonda Compat® Gastrotube in base 
alle dimensioni in French della sonda per gastrostomia precedente. La 
dimensione corretta previene versamenti gastrici e irritazione della 
pelle (Fig. 3). 

 • Pulire e disinfettare la pelle intorno alla stomia. 
 •  Prima dell'uso, ispezionare la sonda per verificare la presenza di even-
tuali danni. Il disco di ritenzione deve scivolare facilmente lungo la 
sonda (Fig. 2). 

 •  Controllare che il palloncino non presenti perdite mediante riempimento 
con acqua sterile (Fig. a (e) and Fig. 4) utilizzando una siringa con attacco 
Luer. Non insufflare nel catetere un volume maggiore di quello indicato 
(Fig. 3). Non schiacciare il palloncino insufflato. Dopo aver effettuato il 
controllo, svuotare il palloncino utilizzando una siringa con attacco Luer.

Rimozione della sonda corrente: 
 •   Avvertenza: Non utilizzare una forza eccessiva per rimuovere la 
sonda.

 •   Spingere con delicatezza la sonda nella stomia di circa 1" (2,5 cm) e 
ruotarla per verificare che sia facilmente movibile.

 • Svuotare il palloncino utilizzando una siringa con attacco Luer.
 •  Rimuovere con delicatezza la sonda per gastrostomia senza utilizzare 
la forza. 

 •  Se la sonda non può essere rimossa, applicare un lubrificante solubile 
in acqua, ruotare con delicatezza e spingere la sonda di 1” (2,5 cm) 
nella stomia e provare nuovamente a rimuoverla.

 •  Se la rimozione risulta impossibile, arrestare la procedura, con cautela 
insufflare nuovamente il palloncino con acqua sterile e riferire a un medico.

Posizionamento della sonda sostitutiva: 
 •  Rimuovere la sonda esistente seguendo le istruzioni del produttore. 
(Nota: la sonda da rimuovere potrebbe essere fabbricata da un’altra 
Azienda).

 •  Lubrificare la punta della sonda con acqua o con lubrificante a base di 
acqua. Non utilizzare olio o vaselina. 

 •  Guidare il tubo con delicatezza attraverso la stomia all'interno dello 
stomaco fino a quando l'intero palloncino è passato attraverso il tratto 
(Fig. 5). 

 •  Mantenere la sonda e insufflare il palloncino con il volume raccoman-
dato di acqua (Fig. 3 e 6). Non insufflare nella valvola di insufflazione 
un volume maggiore di quello indicato. 

 •  Ritirare la sonda delicatamente fino a quando il palloncino venga a tro-
varsi contro la parete interna dello stomaco (Fig. 7). Per prevenire la 
necrosi tissutale, evitare di applicare una tensione eccessiva. 

 •  Fare scivolare il supporto di ritenzione verso il basso fino a quando 
tocca delicatamente la pelle (Fig. 8). NON suturare. 

 • Verificare che non siano presenti segni o versamenti gastrici. 
 •  Irrigare la sonda di alimentazione per verificare che non sia ostruita. 

 
Conferma del posizionamento:

 Avvertenza: Prima di utilizzare la sonda di alimentazione, confer-
mare il posizionamento della sonda in base alle procedure e all'autorizza-
zione richieste dal proprio istituto. 
a)  Dopo aver confermato il corretto posizionamento, irrigare con 10 ml di 

acqua per verificarne il funzionamento.
b)  Monitorare la posizione della sonda utilizzando la scala graduata in cm 

presente sul corpo della sonda per registrare la sua posizione nello 
stomaco. Fare riferimento ai valori annotati giornalmente per assicu-
rarsi che la sonda non si sia spostata.

8. Cura e manutenzione 
 •  Ispezionare la stomia frequentemente sollevando i bordi del disco di 
ritenzione. Pulire delicatamente con acqua e sapone.  
Se è presente qualunque evidenza di infezione, irritazione o tessuto di 
granulazione, consultare immediatamente un medico. 

 •  Irrigare regolarmente la sonda utilizzando 10–20 ml di acqua negli 
adulti e 5–10 ml nei bambini, prima e dopo ciascuna  
alimentazione o somministrazione di medicinali oppure ogni 4–8 ore in 
caso di alimentazione continua.

 •  Per assicurare un'insufflazione corretta del palloncino, controllare il 
livello del liquido al suo interno ogni 7–10 giorni.  
È normale che l'acqua fuoriesca dal palloncino. Se la quantità è infe-
riore a quella originalmente insufflata, riempire il palloncino fino al 
volume corretto utilizzando acqua sterile fresca. 

 •  La sostituzione del liquido contenuto nel palloncino ogni  
7–10 giorni, è il miglior modo per mantenere integri il palloncino e il 
canale di insufflazione. Se il palloncino continua a svuotarsi, sostituire 
la sonda. 

 •  Se lo svuotamento del palloncino con una siringa risulta difficoltoso, è 
possibile che il canale di insufflazione sia occluso. 

 • In caso di occlusione, sostituire la sonda.

9. Somministrazione di medicinali 
 •  Qualunque interazione tra i farmaci e i nutrienti del paziente dovreb-
bero essere discussi con un medico o con un farmacista.  
Non somministrare medicinali unitamente al cibo prima di aver consul-
tato il medico. 

 •  I medicinali non devono mai essere somministrati attraverso il canale 
del palloncino. 

 •  Controllare se i medicinali prescritti devono essere assunti prima o 
dopo i pasti. 

 •  Quando possibile, somministrare medicinali in forma liquida per preve-
nire ostruzioni. Consultare il medico per verificare se occorre diluire il 
medicinale prima della somministrazione. 

 •  Se certi medicinali sono disponibili unicamente in compresse, consul-
tare il medico prima di frantumare e mescolare con acqua la com-
pressa.

 •  Non utilizzare una sonda Compat® Gastrotube per somministrare far-
maci sublinguali o buccali, compresse a rilascio controllato o capsule. 
Non frantumare farmaci gastroresistenti poiché potrebbero condurre 
ad una somministrazione impropria di medicinali.

 •  Medicinali contenenti olio di paraffina potrebbero far rigonfiare il sili-
cone.

10. Nota 
I pazienti pediatrici richiedono speciale attenzione. Lo stomaco di un 
bambino non è in grado di sostenere una grande quantità di cibo per 
volta. Per tale motivo, i bambini vanno alimentati più frequentemente, uti-
lizzando una quantità di cibo ridotta.  
Consultare il proprio medico per le linee guida. Mantenere i bambini sem-
pre idratati specialmente in caso di caldo o in caso di febbre. Consultare 
il proprio medico. 

11. Stoccaggio 
La sonda Compat® Gastrotube dovrebbe essere conservata nella sua 
confezione originale a temperatura ambiente e in un ambiente secco.  
Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole e al calore. 

12. Spiegazione dei simboli
ATTENZIONE: Que-
sto dispositivo può 
essere venduto 
esclusivamente ai 
medici o dietro pre-
sentazione di pre-
scrizione medica 
(Solo USA)

Non prodotto con 
plastificanti conte-
nenti ftalati

Non prodotto con 
BPA

Non prodotto con lat-
tice in gomma natu-
rale

Sterilizzato con 
ossido di etilene

Non risterilizzare

Non riutilizzare

Non per uso intrave-
noso (IV)

Non utilizzare se la 
confezione è  
danneggiata

Seguire le istruzioni 
per l'uso

Attenzione

Tenere al riparo dalla 
luce solare

Mantenere secco

Utilizzare entro la data
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Compat® Gastrotube

Lees alle instructies zorgvuldig voorafgaand aan het gebruik! 

1. Beschrĳving 
Compat® Gastrotube (afb. a) De gastrostomievervangingssonde is een 
silicone voedingssonde die bestaat uit een dubbel lumen katheter met proximale 
enteraal-specifieke ENFit®-aansluit-/toegangspoorten, externe fixatie, 
opblaasbare ballon en een open distaal uiteinde voor voedingsdoorstroming. 

De katheter bevat maatstreepjes (cm) en een radiopake markering op het distale 
uiteinde. De sonde is gemaakt zonder gebruikmaking van latex van natuurlĳk 
rubber, BPA of ftalaat-weekmakers. De afmeting van de sonde wordt op de 
schacht vermeld, en de balloncapaciteit wordt op de vulpoort aangegeven. 
Beide staan ook op de verpakking vermeld. Zie tabel 1.
Compat® Gastrotube wordt aanbevolen voor volwassen en pediatrische 
patiënten.

Les alle instruksjoner nøye før bruk! 

1. Beskrivelse 
Compat® Gastrotube (fig. a) utbyttbar gastrostomisonde er  
en ernæringssonde av silikon med dobbel lumen, proksimale ENFit®-porter 
for tilkobling/tilgang, utvendig fikseringsplate, fyllbar ballong og distal ende 
som er åpen for gjennomstrømming. Sonden har utvendige markeringer 
(cm) og en røntgenmarkør i den distale enden. Sonden er laget uten bruk av 
naturgummilateks, BPA eller mykgjørere av ftalat. Sondens størrelse samt 
ballongkapasiteten, står skrevet på sonden. Begge deler er angitt på 
forpakninger. Se tabell 1.
Compat® Gastrotube anbefales for voksne og pediatriske pasienter.

Tabell 1 

Tilgjengelige størrelser (FR/Ch) Ballongkapasitet (ml)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Indikasjoner for bruk 

Compat® Gastrotube er beregnet på bruk i en godt etablert gastrosto-
mikanal for næringstilførsel eller administrasjon av legemidler. Kan også 
brukes til gastrisk dekompresjon.

3.  Advarsler
 •  Compat® Gastrotube er kun til engangsbruk. Skal ikke brukes på nytt, 
reprosesseres eller resteriliseres. Gjenbruk kan forårsake infeksjonsfare 
og skade funksjonen til sonden. Skal ikke brukes dersom pakningen er 
åpen eller skadet.

 • Kun til enteral/gastrisk bruk.
 • Kontroller utløpsdatoen. Må ikke brukes etter denne datoen.
 •  Det er fare for at Compat® Gastrosonde kan feilkobles ved kombina-
sjon av koblinger med liten åpning på annet medisinsk utstyr.

 •  Bruk kun ernæringssett med et ENFit®-koblingssystem. Ernæringssettene 
med forskjellige systemkoblinger, f.eks. ENLock eller Luer Lock, er ikke 
kompatible med Compat® Gastrotube-sondene. Når du bruker 
ernæringssett med et ENFit®-koblingssystem, skrur du det A  for hånd 
med klokken godt inn i ENFit®-porten for ernæring B  (fig. 9).

Leia todas as instruções de uso cuidadosamente antes de utilizar!

1. Descrição 
Compat® Gastrotube (Fig. a) de Substituição de Gastrostomia é uma 
sonda em silicone para alimentação que compreende uma sonda de 
duplo lumen (eixo) com portas específicas proximais de acesso de 
segurança ENFit®, disco de retenção externa e ponta distal de fluxo 
aberto. A sonda contém graduação externa (cm) e marcador radiopaco 
na finalidade distal. O tamanho da sonda e a capacidade do balão estão 
indicados claramente no eixo e na bolsa de cada dispositivo. A sonda 
não possui na sua constituição latéx de borracha natural, BPA, ftalatos 
ou plastificantes. 
O tamanho da sonda e a capacidade do balão estão indicados no eixo, 
na porta de inflação e embalagem de cada dispositivo. Ver Tabela 1.
Compat® Gastrotube é recomendado para pacientes adultos e pediátri-
cos (incluindo neonatais).

Tabela 1 

Intervalo de tamanho disponível (FR/Ch) Capacidade do balão (ml)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Indicações de utilização 

Compat® Gastrotube é indicada no estabelecimento de via de gastros-
tomia para alimentação e/ou administração medicamentosa. Pode ser uti-
lizado na descompressão gástrica.

3.  Advertências
 •  Compat® Gastrotube deve ser utilizado unicamente uma vez. Não 
reutilize, reprocesse ou re-esterilize. A reutilização pode causar risco 
de infeção e comprometer a confiabilidade funcional. Não utilize se a 
embalagem se encontrar aberta ou danificada.

 • Para uso exclusivamente entérico/gastrostomia.
 •  Verifique a data de validade. Não utilize após esta data de validade.
 •  Compat® Gastrotube poderá conectar-se erradamente com conectores 
de pequeno calibre ou com outras aplicações para serviços de saúde.

 •  Utilizar exclusivamente para administração de alimentação com o sistema de 
conceção ENFit®. Os conjuntos de alimentação com sistemas de conecção 
diferentes, isto é, ENLock ou Luer Lock, não são compatíveis com os tubos 
de Compat® Gastrotube. Aquando da utilização de conjuntos de alimen-
tação com sistemas de conecção ENFit®, aenrosque o conjunto de alimen-
tação A  alimentaçãoAno sentido do ponteiro dos relógios na porta de ali-
mentação ENFit® B , manualmente e de forma firme (Fig. 9).

 •  Confirme sempre que o conjunto de alimentação está exclusivamente 
conectado com a porta entéricae NÃO com um conjunto de IV. 

 • Não corte, rasgue, perfure ou danifique o dispositivo.

4. Contra-indicações de uso
Não utilizar a sonda em pacientes com as seguintes condições:

 • Trato de estoma não estabelecido
 • Infeção ou irritação do estoma 
 • Fístulas Gastro cutâneas 
 • Evidência de tecido de granulação;
 • Alergia ao silicone.

5. Possíveis complicações
Pode incluir, de modo enunciativo e não limitativo, infeções na ferida ou 
irritação no lugar do estoma, febre, distensão gástrica, obstrução da 
sonda ou necrose de tecido.

6.  Avisos
 •  A colocação deve ser realizada por ou sob direção de um médico com-
petente. 

 •  Leis federais (EUA) e leis mundiais similares restringem a venda de, ou 
por ordem de, um profissional de saúde licenciado

 •  Um Compat® Gastrotube pode permanecer num trato de gastrostomia 
bem estabelecido por um período superior a 30 dias, com exceção da 
saída do tubo ou fique obstruído. Caso estas situações ocorram, o 
paciente deve contactar imediatamente o médico. Geralmente é reco-
mendado que tubos  
de gastrostomia balão sejam substituídos a cada 2-3 meses.

 •  Confiável: O balão de silicone durável pode garantir até 90 dias de vida 
útil. No entanto, a vida útil de Compat® Gastrotube pode variar de 
acordo com diversos fatores, como por exemplo o volume de água que 
enche o balão, o pH gástrico e o cuidado com a sonda. 

 •  Armazene sempre um Compat® Gastrotube para possível substitui-
ção. Não retire o dispositivo até que esteja disponível outra Compat® 
Gastrotube de substituição, para evitar que o estoma feche.

 •  Siga as Boas práticas Clínicas, assim como as regulações locais e 
nacionais para o seu transporte e eliminação.

7. Instruções para colocação
Preparação do tubo:

 •  Leia todas as ADVERTÊNCIAS e AVISOS antes de introduzir a sonda 
(Fig. 1).

 •  Consulte o manual de procedimentos e a política da sua instituição para 
obter uma descrição detalhada do processo de gastrostomia. 

 •  Para evitar que o estoma feche, não retire o dispositivo  
atual/ com defeito até que uma substituição de Compat® Gastrotube 
esteja disponível.

 •  Seleccionar o tamanho de Compat® Gastrotube conforme  
o tamanho francês da sonda de gastrostomia anterior. O tamanho correto 
ajuda a evitar derrame gástrico e irritação cutânea (Fig. 3). 

 • Limpar e desinfetar a pele ao redor do estoma.
 •  Antes de usar, verificar que a sonda não está danificada. O disco de reten-
ção deve deslizar ao longo da sonda facilmente (Fig. 2).

Compat® Gastrotube NO

Compat® Gastrotube PT

Tabel 1 

Beschikbare afmetingen (FR/Ch) Balloncapaciteit (ml)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Indicaties voor gebruik 
Compat® Gastrotube is geïndiceerd voor gebruik in een bestaand 
gastrostomiekanaal voor voeding en/of toediening van medicatie. Kan 
worden gebruikt voor maagdecompressie.

3.  Waarschuwingen
 •  Compat® Gastrotube is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. 
Niet opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren. Opnieuw gebruiken 
kan een risico op infectie veroorzaken en de functionele 
betrouwbaarheid nadelig beïnvloeden. Niet gebruiken als de verpakking 
geopend of beschadigd is.

 • Uitsluitend voor enteraal/gastrostomiegebruik.
 •  Controleer de uiterste gebruiksdatum. Niet gebruiken na deze datum.
 •  De Compat® Gastrotube sluit mogelĳk niet goed aan op connectoren 
met een kleine diameter van andere medische toepassingen.

 •  Gebruik uitsluitend toedieningssets met een ENFit®-
aansluitingssysteem. Toedieningssetsmet andere aansluitingen, bĳv. 
ENLock of Luer Lock, zĳn niet compatibel met de Compat® 
Gastrotube-sondes. Bĳ gebruik van toedieningssets met een ENFit®-
aansluitingssysteem, draait u de voedingsset A  met uw hand stevig 
naar rechts in de ENFit®-voedingspoort B  (afb. 9).

 •  Controleer altĳd of de toedieningsset op de enterale voedings poort is 
aangesloten en NIET op een intraveneuze set.

 •  Zorg dat er geen kerven, sneetjes, scheuren of gaatjes in het 
hulpmiddel komen en dat het hulpmiddel op geen enkele andere wĳze 
wordt beschadigd. 

4. Contra-indicaties voor gebruik
Gebruik de sonde niet voor patiënten met de volgende aandoeningen: 

 • Niet-bestaand stoma/gastrostomiekanaal 
 • Verbuiging of irritatie rondom het stoma
 • Gastrocutane fistels 
 • Bewĳs van granulatieweefsel 
 • Allergie voor siliconen

5. Mogelĳke complicaties
Inclusief, maar niet beperkt tot, wondinfecties of irritatie bĳ de 
stomalocatie, koorts, maagdistentie, blokkering van de sonde en 
weefselnecrose.

6.  Let op
 •  De plaatsing dient te worden uitgevoerd door of onder toezicht van een 
arts.

 •  Volgens de federale wetgeving van de Verenigde Staten en 
vergelĳkbare wetten wereldwĳd mag dit hulpmiddel uitsluitend door of 
op voorschrift van een bevoegde arts worden gekocht. 

 •  Een enkele Compat® Gastrotube kan gedurende meer dan 30 dagen 
in een bestaand gastrostomiekanaal blĳven zitten, tenzĳ de sonde 
loskomt of verstopt raakt. In dergelĳke gevallen moet de patiënt 
onmiddellĳk contact opnemen met de arts. Het wordt over het 
algemeen aangeraden de gastrostomiesondes met ballon om de 2-3 
maanden te vervangen.

 •  Betrouwbaar: de duurzame siliconen ballon stimuleert een 
gebruiksduur tot wel 90 dagen. De levensduur van de  
Compat® Gastrotube kan echter variëren afhankelĳk van 
verschillende factoren inclusief, maar niet beperkt tot, het volume 
gevuld water in de ballon, de pH in de maag en de  
verzorging van de sonde. 

 •  Houd altĳd een vervangende Compat® Gastrotube beschikbaar voor 
gebruik. Verwĳder het hulpmiddel pas als er een vervangende 
Compat® Gastrotube beschikbaar is, om te voorkomen dat de stoma 
dichtgaat.

 •  Volg Good Clinical Practice evenals alle lokale en nationale 
voorschriften voor transport en afvoer.

7. Instructies voor de plaatsing
Voorbereiding van de sonde:

 •  Lees alle WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN 
voorafgaand aan het inbrengen van de sonde (afb. 1). 

 •  Raadpleeg het beleid van uw instelling en de procedurehandleiding 
voor een gedetailleerde beschrĳving van het gastrostomieproces.

 •  Om te voorkomen dat het stoma dichtgaat, mag het huidige/defecte 
hulpmiddel pas worden verwĳderd als er een vervangende Compat® 
Gastrotube beschikbaar is.

 •  Selecteer de maat van de Compat® Gastrotube in overeenstemming 
met de maat (Fr) van de vorige gastrostomiesonde. Een juiste maat 
draagt bĳ aan het voorkomen van lekkage van maaginhoud en 
huidirritatie (afb. 3). 

 • Reinig en desinfecteer de huid rondom het stoma. 
 •  Controleer de sonde vóór gebruik op beschadiging. De externe fixatie 
moet eenvoudig langs de sonde glĳden (afb. 2). 

 •  Controleer de ballon op lekkage door deze te vullen met steriel water 
(afb. a (e) en afb. 4) met behulp van een injectiespuit met Luer-punt. 
Vul de ballon nooit verder dan het aangegeven vulvolume op de 
katheter (afb. 3). Knĳp de gevulde ballon niet samen. Laat de ballon 
na controle met behulp van een injectiespuit met Luer-punt 
leeglopen.

Verwijdering van de huidige sonde: 
 •   Waarschuwing: gebruik geen overmatige kracht om de sonde te 
verwĳderen.

 •   Duw de sonde ongeveer 1 inch (2,5 cm) in het stoma en draai deze om 
er zeker van te zĳn dat deze vrĳ kan bewegen.

 •  Laat de ballon met behulp van een injectiespuit met Luer-punt 
leeglopen.

 •  Verwĳder de gastrostomiesonde voorzichtig zonder kracht uit te 
oefenen. 

 •  Als de sonde niet kan worden verwĳderd, brengt u een in water 
oplosbaar glĳmiddel aan en draait en duwt u de sonde voorzichtig 
1 inch (2,5 cm) in de stoma en probeert u deze opnieuw te 
verwĳderen.
 •  Als de sonde niet kan worden verwĳderd, stopt u de procedure, vult 
u de ballon voorzichtig opnieuw met steriel water en meldt u dit bĳ 
een arts.

Plaatsing van de nieuwe sonde: 
 •  Verwĳder de bestaande sonde volgens de instructies van de fabrikant. 
(Opmerking: de aangebrachte sonde kan een sonde van een ander 
bedrĳf zĳn.) 

 •  Breng water of een glĳmiddel op waterbasis aan op de punt van de 
sonde. Gebruik nooit olie of vaseline. 

 •  Leid de sonde voorzichtig door het stoma in de maag tot de volledige 
ballon door het stoma/gastrostomiekanaal is gevoerd (afb. 5). 

 •  Houd de sonde op zĳn plaats en vul de ballon met het aanbevolen 
volume water (afb. 3 en 6). Vul de ballon nooit verder dan het 
aangegeven vulvolume op het vulventiel. 

 •  Trek de sonde voorzichtig terug tot de ballon tegen de binnenste 
maagwand rust (afb. 7). Om weefselnecrose te voorkomen, mag er 
geen overmatige spanning worden gebruikt. 

 •  Schuif de externe fixatie omlaag in de juiste positie tot deze de huid 
zachtjes raakt (afb. 8). NIET vasthechten. 

 • Controleer op tekenen van lekkage van maaginhoud. 
 •  Spoel het voedingslumen om te controleren of er geen 
obstructies zĳn. 

 
Controle van de plaatsing:

 Waarschuwing: controleer voordat u de voedingssonde gaat 
gebruiken of de sonde goed is geplaatst volgens de voorkeursprocedures 
en goedkeuring van uw instelling. 
a)  Nadat een juiste plaatsing is bevestigd, spoelt u met 10 ml water om te 

controleren of de sonde goed werkt.
b)  Controleer de positie van de sonde met behulp van de externe 

centimeterstreepjes op de schacht van de sonde om de positie in de 
maag te registreren. Raadpleeg deze markeringen dagelĳks om er 
zeker van te zĳn dat de sonde niet is verschoven.

8. Zorg en onderhoud 
 •  Inspecteer de stomalocatie regelmatig door de randen van de  
externe fixatie op te tillen. Voorzichtig reinigen met warm water en zeep. 
Als er tekenen van infectie, irritatie of granulatie zĳn, raadpleegt u 
onmiddellĳk een arts. 

 •  Na elk gebruik spoelt u de sonde met 10-20 ml water voor volwassenen 
en 5-10 ml voor kinderen, voor en na elke voeding of toediening van 
medicatie of om de 4-8 uur bĳ continue voeding.

 •  Om er zeker van te zĳn dat de ballon goed is gevuld, controleert u het 
vloeistofniveau van de ballon om de 7-10 dagen. Het is normaal dat er 
water uit de ballon verdwĳnt. Als de hoeveelheid onder de 
oorspronkelĳk gevulde hoeveelheid komt, vult u de ballon opnieuw tot 
het juiste niveau met vers steriel water. 

 •  Door de ballonvloeistof om de 7-10 dagen te vervangen, kunt u de 
integriteit van de ballon en het vulkanaal het beste handhaven. Als de 
ballon blĳft leeglopen, vervangt u de sonde. 

 •  Als de ballon moeilĳk met een injectiespuit kan worden geleegd, is het 
mogelĳk dat het vulkanaal verstopt is geraakt. 

 • Vervang de sonde in geval van verstopping.

9. Toediening van medicatie 
 •  Alle interactie tussen de voedingsstoffen en medicatie van de patiënt 
moet met een arts of apotheker worden besproken.  
Dien geen medicatie met voedsel toe zonder de arts te raadplegen. 

 •  Medicatie mag nooit via het ballonlumen worden toegediend. 
 •  Controleer of de voorgeschreven medicatie op een lege of volle maag 
moet worden toegediend. 

 •  Geef, indien mogelĳk, vloeibare medicatie om verstopping te 
voorkomen. Raadpleeg de arts om te vragen of de medicatie vóór 
gebruik moet worden verdund. 

 •  Als bepaalde medicatie alleen in tabletvorm beschikbaar is, raadpleeg 
dan de arts voordat u de medicatie verpulvert en met water vermengt.

 •  Gebruik een Compat® Gastrotube niet om sublinguale of buccale 
medicatie, tabletten met gereguleerde afgifte of capsules toe te dienen. 
Verpulver maagsapresistente medicatie nooit, omdat dit tot onjuiste 
medicatietoediening kan leiden.

 •  Door medicatie die paraffineolie bevat kan silicone opzwellen.

10. Opmerking 
Kinderen hebben speciale zorg nodig. De maag van een kind kan geen 
grote hoeveelheden voedsel tegelĳkertĳd vasthouden. U moet de voeding 
daarom bĳ kinderen vaker toedienen, in kleinere porties.  
Vraag uw arts om advies. Zorg dat kinderen altĳd goed gehydrateerd blĳven, 
vooral als het warm is of als het kind koorts heeft. Raadpleeg uw arts. 

11. Opslag 
De Compat® Gastrotube moet in de oorspronkelĳke verpakking bĳ 
kamertemperatuur, en in een droge omgeving. worden bewaard. 
Voorkom direct zonlicht en warmtestraling. 

12. Toelichting van symbolen

LET OP: Dit hulpmid-
del mag uitsluitend 
door of op voorschrift 
van een arts worden 
gekocht (uitsluitend 
voor de VS)

Niet gemaakt 
met ftalaat-  
weekmakers

Niet gemaakt met 
BPA

Niet gemaakt met 
latex van natuurlĳk 
rubber

Gesteriliseerd met 
behulp van ethy-
leenoxide

Niet opnieuw 
steriliseren

Niet opnieuw gebrui-
ken

Niet voor intraveneus 
gebruik

Niet gebruiken als de 
verpakking is  
beschadigd

Raadpleeg de 
gebruiksaanwĳzing

Let op

Niet blootstellen aan 
zonlicht

Droog houden

-Uiterste gebruiksda
tum

QTY. Hoeveelheid – 
Aantal items

SIZE Productafmetingen

Referentienummer

Pred použitím si dôkladne prečítajte všetky pokyny! 

1. Popis 
Výmenná gastrostomická sonda Compat® Gastrotube (obr. a) je silikónová 
výživová sonda skladajúca sa z hadičky s dvoma vnútornými dutinami (telom) so 
špecifickými pripojovacími/vstupnými portami ENFit® na hornom konci, exter -
ného retenčného disku, elastického balónika a otvoreného prietokového konca na 
distálnom konci. Sonda obsahuje vonkajšiu stupnicu (cm) a na spodnom konci 
má značku, ktorá neprepúšťa röntgenové žiarenie. Pri výrobe sondy neboli pou-
žité materiály, ako sú prírodný latex, bisfenol A ani ftalátové zmäkčovadlá. Veľkosť 
sondy je vytlačená na tele sondy a kapacita balónika je zobrazená na porte na 
plnenie balónika. Obe hodnoty sú vytlačené na obale. Pozrite Tabuľku 1.
Gastrostomické sondy Compat® Gastrotube sú odporúčané pre dospe-
lých a detských pacientov.

Tabuľka 1 

Dostupný rozsah veľkostí (FR/Ch) Kapacita balónika (ml)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Indikácie 

Gastrostomická sonda Compat® Gastrotube je určená na používanie v 
dobre vytvorenom gastrostomickom trakte na podávanie výživy a/alebo liečiv. 
Môže byť použitá na dekompresiu žalúdka.

3.  Varovania
 •  Gastrostomická sonda Compat® Gastrotube slúži na jednorazové použitie. 
Sondu opakovane nepoužívajte, nerenovujte a nesterilizujte znova. Opakované 
použitie môže spôsobiť riziko infekcie a ohroziť funkčnosť a spoľahlivosť pro-
duktu. V prípade, že je obal poškodený alebo otvorený, sondu nepoužívajte.

 • Slúži výhradne na enterálne/gastrostomické použitie.
 •  Skontrolujte dátum použiteľnosti. Po uplynutí tohto dátumu nepoužívajte.
 •  Gastrostomickú sondu Compat® Gastrotube možno omylom pripojiť 
ku konektorom s malými priemermi na iných zdravotníckych pomôckach.

 •  Súpravu na podávanie výživy používajte výhradne so systémom pripojenia 
ENFit®. Súpravy na podávanie výživy s inými systémami pripojenia, napr. 
ENLock alebo Luer Lock, nie sú so sondami Compat® Gastrotube kom-
patibilné. Pri používaní súprav na podávanie výživy so systémom pripoje-
nia ENFit® pevne rukou zaskrutkujte súpravu A  v smere hodinových 
ručičiek do portu na podávanie výživy ENFit® B  (obr. 9).

 •  Vždy skontrolujte, že výživová súprava je pripojená iba k enterálnemu 
portu a NIE k intravenóznej súprave.

 •  Zariadenie nelámte, nerežte, netrhajte, neprepichujte ani nepoškodzujte 
žiadnym iným spôsobom. 

4. Kontraindikácie
Sondu nepoužívajte v prípade pacientov s nasledujúcimi stavmi: 

 • nevytvorený gastrostomický trakt, 
 • infekcia alebo podráždenie otvoru v brušnej stene,
 • gastrokutánne fistuly, 
 • výskyt granulačného tkaniva, 
 • alergia na silikón.

5. Potenciálne komplikácie
Môže zahŕňať, mimo iné, infekciu otvoru v brušnej stene alebo jeho podráž-
denie, horúčku, distenziu žalúdka, upchatie sondy a odumretie tkaniva.

6.  Upozornenie
 •  Zavedenie sondy by malo byť vykonané lekárom alebo pod lekárskym dohľadom.
 •  Federálny zákon (USA) a podobné zákony po celom svete obmedzujú predaj 

zariadenia iba na licencovaných zdravotníckych pracovníkov alebo na ich pokyn. 
 •  Jedna sonda Compat® Gastrotube môže v dobre vytvorenom gastrostomic-
kom trakte zostať viac ako 30 dní, až kým sa neupchá alebo neuvoľní. V takých 
prípadoch by mal pacient okamžite kontaktovať lekára. Všeobecne sa odpo-
rúča, aby sa balónikové gastrostomické sondy vymieňali každé 2 – 3 mesiace.

 •  Spoľahlivosť: trvanlivý silikónový balónik má životnosť až 90 dní. Životnosť 
gastrostomickej sondy Compat® Gastrotube sa však môže líšiť v 
závislosti od viacerých faktorov, najmä objem vody v balóniku, hodnota 
pH v žalúdku a starostlivosť o sondu. 

 •  Vždy majte k dispozícii náhradnú gastrostomickú sondu 
Compat® Gastrotube, ktorá je pripravená na použitie. Neodstraňujte 
zariadenie, kým nie je k dispozícii náhradná sonda Compat® 
Gastrotube. Zabránite tak uzavretiu otvoru v brušnej stene.

 •  V prípade transportu a likvidácie zariadenia dodržiavajte správnu kli-
nickú prax a všetky miestne a národné predpisy.

7. Pokyny na zavedenie
Príprava sondy:

 •  Pred zavedením sondy si prečítajte všetky VAROVANIA a UPOZORNENIA 
(obr. 1). 

 •  Preštudujte si zásady platné vo vašej inštitúcii a príručku správnych 
postupov s podrobným popisom gastrostomatického procesu.

 •  Ak chcete predísť uzavretiu otvoru v brušnej dutine, neodstraňujte aktu-
álne/poškodené zariadenie, kým nie je k dispozícii náhradná gastrosto-
mická sonda Compat® Gastrotube.

 •  Veľkosť sondy Compat® Gastrotube vyberte na základe veľkosti 
predchádzajúcej gastrostomickej sondy v jednotkách French. Správna 
veľkosť zabráni úniku obsahu žalúdka a podráždeniu pokožky (obr. 3). 

 • Vyčistite a dezinfikujte pokožku v okolí otvoru brušnej steny. 
 •  Pred použitím skontrolujte, či sonda nenesie známky poškodenia. Retenčný 
disk by sa mal ľahko kĺzať pozdĺž trubice (obr. 2). 

 •  Skontrolujte tesnosť balónika. Naplňte ho sterilnou vodou  
(obr. a (e) a obr. 4) prostredníctvom injekčnej striekačky so systémom 
Luer. Nikdy ho nenapĺňajte viac, ako je vyznačená hodnota objemu napl-
nenia na katétri (obr. 3). Naplnený balónik nestláčajte. Po kontrole baló-
nik vypustite pomocou injekčnej striekačky so systémom Luer.

Odstránenie zavedenej sondy: 
 •  Varovanie: Na odstránenie sondy nepoužívajte nadmernú silu.
 •   Sondu jemne zatlačte do otvoru v brušnej stene približne 2,5 cm (1“) a 
otočte ňou, aby ste sa uistili, že sa voľne pohybuje.

 •  Balónik vypustite pomocou injekčnej striekačky so systémom Luer.
 •  Jemne odstráňte gastrostomickú hadičku bez použitia sily. 
 •  Ak sondu nie je možné odstrániť, použite lubrikant rozpustný vo vode. 
Jemným otáčaním sondy a jej zatlačením 2,5 cm (1“) do otvoru brušnej 
dutiny ju skúste znova odstrániť.

 •  Ak odstránenie nie je možné, postup zastavte, opatrne balónik znova 
naplňte sterilnou vodou a problém nahláste lekárovi.

Zavedenie novej sondy: 
 •  Zavedenú sondu odstráňte podľa pokynov výrobcu. (Poznámka: Zave-
dená sonda môže pochádzať od iného výrobcu.) 

 •  Navlhčite koniec sondy vodou alebo lubrikantom na báze vody. Nikdy 
nepoužívajte olej ani vazelínu. 

 •  Sondu opatrne zaveďte cez otvor v brušnej stene do žalúdka, kým trak-
tom neprejde celý balónik (obr. 5). 

 •  Pridržte sondu na mieste a balónik naplňte odporúčaným množstvom 
vody (obr. 3 a 6). Nikdy ho nenapĺňajte viac, ako je vyznačená hodnota 
objemu naplnenia na plniacom ventile. 

 •  Sondu opatrne vytiahnite tak, aby sa balónik oprel o vnútornú žalúdočnú 
stenu (obr. 7). Aby ste predišli odumieraniu tkaniva, vyhnite sa nadmer-
nému ťahu. 

 •  Posuňte retenčný disk dole do polohy tak, aby sa jemne dotýkal 
pokožky (obr. 8). NEZOŠÍVAJTE. 

Compat® Gastrotube

Läs alla instruktioner noggrant före användning! 

1. Beskrivning 
Compat® Gastrotube (fig. a) utbytbar gastrostomisond är en sond av 
silikon som består av en sond med dubbla lumen (skaft) med proximala 
enterala ENFit®-specifika kopplingar/portar, extern stopplatta, uppblås -
bar ballong och en distal öppen ände för genomflöde. Sonden har utvän-
diga graderingar (cm) och en röntgentät markering i den distala änden. 
Sonden innehåller inte naturgummilatex, BPA eller ftalater. Sondens stor-
lek är tryckt på sonden, och ballongvolymen anges på fyllningsporten. 
Båda är tryckta på förpackningen. Se tabell 1.
Compat® Gastrotube rekommenderas för vuxna och pediatriska 
patienter.

Tabell 1 

Tillgängliga storlekar (FR/Ch) Ballongvolym (mL)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Indikationer 

Compat® Gastrotube är avsedd att användas i en väletablerad gastros-
tomikanal för matning och/eller administrering av läkemedel. Kan använ-
das för gastrisk dekompression.

3.  Varningar
 •  Compat® Gastrotube är endast avsedd för engångsbruk. Får inte 
återanvändas, rekonditioneras eller omsteriliseras. Återanvändning 
medför risk för infektion och försämra funktionens tillförlitlighet. 
Får inte användas om förpackningen är öppnad eller skadad.

 • Endast avsedd för enteral användning/gastrostomi.
 • Kontrollera utgångsdatum. Använd inte efter detta datum.
 •  Compat® Gastrotube kanske inte passar till andra medicintekniska 
produkters kopplingar med liten innerdiameter.

 •  Använd endast aggregat med ENFit®-koppling. Aggregat med andra 
typer av kopplingar, t.ex. ENLock eller Luer Lock, är inte kompatibla 
med Compat® Gastrotube-sonder. Vid användning av aggregat med 
ENFit®-koppling ska aggregatet A  skruvas i medsols för hand i 
ENFit®-matningsporten B  så att det sitter stadigt (fig. 9).

 •  Kontrollera alltid att aggregatet endast är kopplat till den enterala por-
ten och INTE till ett intravenöst aggregat.

 •  Sonden får inte på något sätt skadas, t ex bli sönderskuren, rispad eller 
punkterad. 

4. Kontraindikationer
Använd inte sonden till patienter med följande tillstånd: 

 • icke-etablerad stomikanal 
 • infektion eller irritation i stomin
 • gastrokutana fistlar 
 • tecken på granulationsvävnad 
 • allergi mot silikon.

5. Möjliga komplikationer
Kan omfatta, men inte begränsas av, sårinfektioner eller irritation vid stomin, 
feber, gastrisk dilatation, blockering av sonden och vävnadsnekros.

6.  Försiktighet
 •  Placeringen bör utföras av eller under överinseende av läkare.
 •  Enligt amerikansk federal lag och liknande lagar runtom i världen får denna 
produkt endast säljas av eller på beställning av legitimerad sjukvårdspersonal. 

 •  En Compat® Gastrotube kan vara kvar i en väletablerad gastrostomikanal 
i mer än 30 dagar, om den inte lossnar eller täpps till. I sådana fall ska 
patienten omedelbart kontakta läkare. Den allmänna rekommendationen är 
att gastrostomisonder med ballong byts ut med 2-3 månaders mellanrum.

 •  Det varierar: hållbara silikonballonger möjliggör upp till 90 dagars använd-
ning. Compat® Gastrotube -sondens livslängd kan dock variera beroende 
på flera faktorer, såsom bland annat, men inte begränsat till, vattenvolymen 
i ballongen, pH-värdet i magen och skötseln av sonden. 

 •  Ha alltid en extra Compat® Gastrotube tillgänglig. För att förhindra att 
stomin sluts ska sonden inte tas bort förrän det finns en ny Compat® 
Gastrotube tillgänglig.

 •  Följ god klinisk sed samt lokala och nationella föreskrifter om transport 
och avfallshantering.

7. Anvisningar om placering
Förberedelse av sonden:

 •  Läs all information om VARNINGAR och FÖRSIKTIGHET innan sonden 
förs in (fig. 1). 

 •  Konsultera vårdinrättningens protokoll och rutiner för att få en detalje-
rad beskrivning av hur gastrostomier hanteras.

 •  För att förhindra att stomin sluts ska den befintliga/defekta sonden inte 
tas bort förrän en ny Compat® Gastrotube finns tillgänglig.

 •  Välj storlek på Compat® Gastrotube enligt French-storleken på 
föregående gastrostomisond. Rätt storlek bidrar till att förhindra 
gastriskt läckage och hudirritation (fig. 3). 

 • Rengör och desinficera huden runt stomin. 
 •  Inspektera sonden före användning för att kontrollera att den inte är 
skadad. Stopplattan bör glida lätt längs sonden (fig. 2). 

 •  Kontrollera att ballongen inte läcker genom att fylla den med sterilt vatten (fig. a 
(e) och fig. 4) med hjälp av en spruta med Luerkoppling. Fyll den aldrig med mer 
än den volym som anges på katetern (fig. 3). Kläm inte på den fyllda ballongen. 
Töm ballongen efter kontrollen med hjälp av en spruta med Luerkoppling.

Ta bort den befintliga sonden: 
 •  Varning: Använd inte alltför stor kraft för att ta bort sonden.
 •   Tryck försiktigt in sonden ungefär 2,5 cm i stomin och vrid den för att 
kontrollera att den kan röra sig fritt.

 • Töm ballongen med hjälp av en spruta med Luerkoppling.
 •  Ta försiktigt bort gastrostomisonden utan att använda kraft. 
 •  Om sonden inte lossnar, kan du använda ett vattenlösligt glidmedel och 
försiktigt vrida och trycka in sonden 2,5 cm i stomin och sedan försöka 
ta bort den igen.

• Om sonden inte kan tas bort, avbryt och fyll försiktigt ballongen på nytt 
med sterilt vatten och informera läkare.

Placering av den nya sonden: 
 •  Ta bort den befintliga sonden enligt tillverkarens anvisningar. (Obs: Den 
befintliga sonden kan vara från ett annat företag.) 

 •  Fukta sondens distala ände med vatten eller ett vattenbaserat glidme-
del. Använd aldrig olja eller vaselin. 

 •  För försiktigt sonden genom stomin in i magsäcken tills hela ballongen 
har passerat genom kanalen (fig. 5). 

 •  Håll sonden på plats och fyll ballongen med den rekommenderade voly-
men vatten (fig. 3 och 6). Fyll den aldrig med mer än den volym som 
anges på fyllningsventilen. 

 •  Dra försiktigt tillbaka sonden tills ballongen vilar mot den inre magsäcksväg-
gen (Fig. 7). Undvik att sträcka den för hårt för att förebygga vävnadsnekros. 

 •  Låt stoppplattan glida på plats tills den har lätt hudkontakt (fig. 8). 
Suturera INTE. 

 • Var uppmärksam på eventuella tecken på gastriskt läckage. 
 •  Skölj matningslumenet för att säkerställa att det inte är blockerat. 

 
Bekräftelse av placeringen:

 Varning: Kontrollera sondens placering i enlighet vårdinrättningens 
rutiner och befogenheter innan sonden används. 
a)  Kontrollera att sonden fungerar korrekt när placeringen har bekräftats 

genom att spola med 10 mL vatten.
b)  Kontrollera sondens position med hjälp av de utvändiga centimetermar-

keringarna på sonden och anteckna dess position i magsäcken. Kon-
trollera dessa markeringar dagligen för att säkerställa att sonden inte 
har rubbats ur läge.

8. Skötsel och underhåll 
 •  Inspektera stomin regelbundet genom att lyfta på stopplattans kanter. 
Tvätta försiktigt med varmt vatten och tvål. Konsultera genast läkare vid 
tecken på infektion, irritation eller granulering. 

 •  Spola efter varje användning med 10-20 mL vatten för vuxna och 5-10 mL 
för barn, före och efter varje matning eller läkemedelsadministrering eller 
var 4:e till 8:e timme vid kontinuerlig näringstillförsel.

 •  Kontrollera ballongens vätskenivå med 7-10 dagars mellanrum för att 
säkerställa att ballongen är ordentligt fylld. Det är normalt att vatten 
läcker från ballongen. Fyll ballongen till rätt volym med nytt sterilt vatten 
om volymen har minskat. 

 •  Det bästa sättet att att bevara ballongens och fyllningskanalens skick är 
byta ut vätskan i ballongen var 7:e till 10:e dag. Byt ut sonden om bal-
longen fortsätter att läcka. 

 •  Om det är svårt att tömma ballongen med en spruta, kan  
fyllningskanalen vara blockerad. 

 • Byt ut sonden om den är blockerad.

9. Läkemedelsadministrering 
 •  Eventuell interaktion mellan näring och läkemedel ska diskuteras med 
läkare eller farmaceut.  
Ge inte läkemedel tillsammans med näring utan att konsultera läkaren. 

 •  Läkemedel ska aldrig ges genom ballonglumenet. 
 •  Kontrollera om det ordinerade läkemedel ska ges på fastande mage 
eller efter måltid. 

 •  Ge flytande läkemedel när det är möjligt för att förhindra att sonden 
blockeras. Rådfråga läkaren om huruvida läkemedlet ska spädas före 
administrering. 

 •  Om läkemedlet endast finns i tablettform, rådfråga läkaren innan du 
krossar det och blandar det med vatten.

 •  Använd inte en Compat® Gastrotube för att administrera sublinguala 
eller buckala läkemedel, tabletter med fördröjd frisättning eller kapslar. 
Krossa aldrig enterodragerade läkemedel, eftersom detta kan leda till fel-
aktig tillförsel av läkemedlet.

Compat® Gastrotube

 •  Läkemedel som innehåller paraffinolja kan få silikonet att svälla.

10. Obs! 
Särskild försiktighet krävs vid sondmatning av barn. Ett barns magsäck 
klarar inte tillförsel av stora volymer näring på en gång. Därför ska barn 
matas oftare och med mindre volymer.  
Be läkaren om riktlinjer. Håll alltid barn hydrerade, särskilt om vädret är 
varmt eller om barnet har feber. Rådfråga läkare. 

11. Förvaring 
Compat® Gastrotube ska förvaras i originalförpackningen, torrt och vid 
rumstemperatur.  
Skyddas mot direkt solljus och värmestrålning. 

12. Förklaring av symboler
FÖRSIKTIGHET: 
Denna produkt får 
endast säljas av eller 
på ordination av 
läkare (endast USA)

Innehåller inte 
ftalater

Innehåller inte BPA

Innehåller inte natur-
gummilatex

Steriliserad med ety-
lenoxid

Får inte 
omsteriliseras

Får inte återanvändas

Ej för intravenöst 
bruk

Får ej användas om 
förpackningen är 
skadad

 •  Du må alltid kontrollere at ernæringssettet kun er koblet til den enterale 
porten og IKKE til et IV-sett.

 •  Enheten må ikke skrapes opp, skjæres i, rives i, lages hull i eller skades 
på andre måter. 

4. Kontraindikasjoner for bruk
Sonden skal ikke brukes på pasienter med følgende tilstander: 

 • Ikke-etablert stomikanal 
 • Infeksjon eller irritasjon i stomien
 • Gastrokutane fistler 
 • Tegn til granulasjonsvev 
 • Silikonallergi

5. Mulige komplikasjoner
Kan inkludere, men er ikke begrenset til, sårinfeksjon eller irritasjon på 
stomistedet, feber, utspilt mage, sondeblokkering og vevsnekrose.

6.  Forsiktig
 •  Innsetting skal utføres av, eller etter instruksjoner fra, lege.
 •  Føderale lover (USA) og lignende lover verden over begrenser salg av 
denne enheten til salg av eller på rekvisisjon fra lege. 

 •  En enkel Compat® Gastrosonde kan være i en godt etablert gas-
trostomikanal i mer enn 30 dager dersom sonden ikke  
faller ut eller tilstoppes. I slike tilfeller må pasienten kontakte lege 
umiddelbart. Det anbefales generelt å skifte ut ballonggastrostomison-
der hver andre til tredje måned.

 •  Pålitelig: En slitesterk silikonballong bidrar til en levetid på opptil 90 
dager. Levetiden til Compat® Gastrosonde kan imidlertid variere i 
henhold til flere faktorer, inkludert, men ikke begrenset til, vannmengde 
i ballongen, gastrisk pH og sondevedlikehold. 

 •  En ekstra Compat® Gastrotube skal alltid være tilgjengelig  
for bruk. Hvis du vil sikre at stomien ikke lukker seg, må du ikke fjerne 
enheten før du har en utbyttbar Compat® Gastrotube tilgjengelig.

 •  Følg god klinisk praksis og alle lokale og nasjonale regler for transport 
og avfallshåndtering.

7. Instruksjoner for innsetting
Sondeklargjøring:

 •  Les alle forekomster av ADVARSEL og FORSIKTIG før sonden føres inn 
(fig. 1). 

 •  Benytt prosedyre for gastrostomi etter institusjonens gjeldende ret-
ningslinje- og prosedyrehåndbok.

 •  Hvis du vil sikre at stomien ikke lukker seg, må du ikke fjerne den eksis-
terende/defekte enheten før du har en ny utbyttbar Compat® Gastro-
tube tilgjengelig.

 •  Velg størrelse på Compat® Gastrotube i henhold til French-størrelsen 
til gastrostomisonden som skal byttes ut. Riktig størrelse bidrar til å 
forhindre gastrisk lekkasje og hudirritasjon (fig. 3). 

 • Vask og desinfiser huden rundt stomien. 
 •  Kontroller sonden for skader før bruk. Fikseringsplaten skyves lett langs 
sonden (fig. 2). 

 •  Kontroller ballongen for lekkasje ved å fylle den med sterilt vann (fig. a (e) 
og fig. 4) ved hjelp av en sprøyte med Luer-kobling Den må aldri fylles 
mer enn angitt volum på kateteret (fig. 3). Ikke klem på den fylte ballon-
gen. Når ballongen er kontrollert, tømmes den ved hjelp av en sprøyte 
med Luer-kobling.

Fjerning av sonde: 
 •  Advarsel: Sonden må ikke fjernes ved bruk av makt.
 •   Skyv sonden forsiktig inn i stomien, ca. 2,5 cm, og roter den for å kon-
trollere at den beveger seg fritt.

 • Tøm ballongen ved hjelp av en sprøyte med Luer-kobling.
 •  Fjern gastrostomisonden forsiktig uten å bruke makt. 
 •  Hvis sonden ikke kan fjernes, kan du bruke et vannløselig smøremiddel. 
Roter og skyv sonden forsiktig 2,5 cm inn i stomien, og prøv å fjerne 
den på nytt.

 •  Hvis den ikke lar seg fjerne, stanser du prosedyren. Fyll ballongen for-
siktig opp på nytt med sterilt vann, og meld fra til ansvarlig lege.

Plassering av den nye sonden: 
 •  Fjern den eksisterende sonden i henhold til produsentens anvisninger. 
(Merk: Denne sonden kan være en sonde fra et annet selskap.) 

 •  Fukt den distale enden på sonden med vann eller med et vannbasert 
smøremiddel. Olje og vaselin må aldri brukes. 

 •  Før sonden forsiktig gjennom stomien inn i magen til hele ballongen har 
passert gjennom kanalen (fig. 5.) 

 •  Hold sonden på plass, og fyll ballongen med anbefalt mengde vann (fig. 
3 og 6). Den må aldri fylles mer enn det volum som angis på porten. 

 •  Trekk sonden forsiktig ut til ballongen hviler mot den indre bukveggen 
(fig. 7). Unngå for stor spenning for å forhindre vevsnekrose. 

 •  Skyv fikseringsplaten nedover til den så vidt berører huden (fig. 8). Skal 
IKKE sutureres. 

 • Se etter tegn til gastrisk lekkasje. 
 •  Skyll ernæringsåpningen for å sjekke at det ikke er noen blokkeringer. 

 

Bekreftelse av plassering:
 Advarsel: Før du bruker ernæringssonden, må du sjekke 

plasseringen i henhold til institusjonens gjeldende prosedyrer. 
a)  Etter at riktig plassering er bekreftet, skyller du med 10 ml vann for å 

sjekke at sonden fungerer som den skal.
b)  Sondeposisjonen overvåkes ved å avlese de eksterne markørene på son-

den som verifiserer dens plassering i ventrikkelen. Se på disse merkene 
daglig for å sikre at sonden ikke har beveget seg.

8. Pleie og vedlikehold 
 •  Kontroller stomistedet ofte ved å løfte opp kantene på  
fikseringsplaten. Rengjør forsiktig med varmt vann og såpe.  
Kontakt lege umiddelbart ved tegn til infeksjon, irritasjon eller granule-
ring. 

 •  Etter hver gangs bruk skylles sonden med 10–20 ml vann for voksne og 
5–10 ml for barn før og etter hver næringstilførsel eller administrasjon 
av legemiddel, eller hver 4. til 8. time hvis det gis næringstilførsel konti-
nuerlig.

 •  Kontroller ballongens væskenivå hver 7. til 10. dag for å sikre riktig bal-
longfylling. Det er vanlig at det kommer vann ut av ballongen. Hvis 
mengden er under den opprinnelige mengden som ble fylt på, skal du 
fylle opp ballongen til riktig mengde ved å bruke ferskt, sterilt vann. 

 •  Den beste måten å opprettholde funksjonen til ballongen og fyllekanalen 
på, er å skifte ut ballongvæsken hver 7. til 10. dag. Hvis ballongen 
fortsetter å tømmes, må du skifte ut sonden. 

 •  Hvis det er vanskelig å tømme ballongen med sprøyte,  
kan det hende at kanalen er tilstoppet. 

 • Bytt sonden ved tilstopping.

9. Administrasjon av legemidler 
 •  Eventuell interaksjon mellom pasientens ernæring og legemidler skal 
drøftes med en lege eller farmasøyt.  
Legemidler skal ikke administreres sammen med mat uten at legen er 
rådspurt. 

 •  Legemidler skal aldri administreres gjennom ballongåpningen. 
 •  Kontroller om det foreskrevne legemiddelet skal gis på tom eller full mage. 
 •  Gi flytende legemidler så sant det er mulig for å unngå tilstopping. Spør 
legen om eventuell fortynning før bruk. 

 •  Hvis et legemiddel kun er tilgjengelig i tablettform, må du be legen om 
råd før du knuser og blander det med vann.

 •  Ikke bruk Compat® Gastrotube til å administrere sublinguale eller buk-
kale legemidler, tabletter med langtidsvirkning eller kapsler. Du må aldri 
knuse depottabletter, da det kan føre til feil legemiddeladministrasjon.

 •  Legemidler inneholder parafinolje som kan få silikonet til å svelle.

10. Merk 
Vær spesielt oppmerksom når det gjelder barn. Barns ventrikkel tolererer 
ikke store mengder mat. Du bør derfor tilføre små og hyppige mengder 
næring til barn.  
Be legen om retningslinjer. Pass alltid på at barn får i seg nok vann, særlig 
hvis været er varmt eller barnet har feber. Be legen om råd. 

11. Oppbevaring 
Compat® Gastrotube skal oppbevares i originalemballasjen ved rom-
temperatur og i et tørt miljø.  
Unngå direkte sollys og varme. 

12. Symbolforklaring

FORSIKTIG: Denne 
enheten selges av 
eller på 
rekvisisjon fra en 
lege (kun USA)

Inneholder ikke 
mykgjørere 
av ftalater

Inneholder ikke BPA

Inneholder ikke 
naturgummilateks

Sterilisert med etyle-
noksid

Må ikke resteriliseres

Må ikke gjenbrukes

Ikke til intravenøs 
bruk

Skal ikke brukes der-
som pakningen er 
skadet

Referansenummer

Lotnummer

 •  Verificar que o balão não verifica perdas ao encher com água estéril (Fig. a 
(e) e Fig. 4). Não inflar para além do volume de inflação indicado no cateter 
(Fig. 3). Não apertar o balão inflado. Após a verificação, desinsuflar o balão 
com uma seringa com ponta Luer. 

Extração da sonda atual: 
 •  Com cuidado, empurre a sonda para o estoma, aproximadamente 2,5 cm 
(1") e gire para assegurar que se move livremente.

 •  Desinsufle o balão com uma seringa com ponta Luer.
 • Extraia a sonda de gastrostomia com cuidado, sem fazer força.
 •  Se não conseguir extrair a sonda, aplique lubrificante solúvel em água, 
gire cuidadosamente e empurre a sonda 2,5 cm (1") no estoma; tente 
retirar a sonda novamente. 

 •  Se não conseguir extrair a sonda, não continue o procedimento. Volte a 
inflar o balão e reporte ao médico. Atenção: Não realize demasiada 
força para extrair a sonda.

Substituição por uma sonda nova: 
 •  Extrair a sonda existente de acordo com as indiçãoes do fabricante. 
(Nota: a sonda atual pode ser uma sonda de outra empresa).

 •  Lubrificar o extremo da sonda com água ou com um lubrificante à base 
de água. Nunca utilizar azeite ou vaselina. 

 •  Com cuidado, orientar a sonda através do estoma até ao estômago até 
que o balão tenha passado totalmente ao longo do trato (Fig 5).

 •  Manter a sonda no local e insuflar o balão com o volume de água reco-
mendado (Fig. 3 y 6). Nunca insuflar para além do volume de insuflação 
indicado na válvula de insuflação. 

 •  Retirar a sonda cuidadosamente até que o balão se encontre colocado 
contra a parede interna do estômago(Fig. 7). Para prevenir a necrose 
do tecido, evitar a aplicação de pressão excessiva.

 •  Deslizar o suporte de retenção até abaixo e na posição correta até que 
toque a pele suavemente (Fig. 8).NÃO suturar.

 •  Verificar indícios de derrame gástrico
 •  Enxaguar o lúmen de alimentação para verificar que não existem obs-
truções.

 
Confirmação de colocação:

 Advertências: Antes de colocar a sonda de alimentação, confirmar 
a colocação da sonda de acordo com os procedimentos preferenciais e 
autorização da instituição. 
a)  Após a confirmação da colocação correta, enxaguar com 10ml de água 

para verificar o funcionamento da sonda. 
b)  Monitorizar a posição da sonda mediante o uso das graduações 

externas em centímetros na bainha da sonda para registar a sua 
posição no estômago. Consultar estas marcas diariamente para 
assegurar que a sonda não migrou.

8. Cuidados emanutenção 
 •  Inspecione o local do estoma com frequência, levantando as bordas do 
disco de retenção. Cuidadosamente, lavar com água quente e sabão. 
Se houver algum indício de infeção, irritação ou granulação, consultar 
um médico de imediato. 

 •  Após cada uso, enxaguar a sonda com 10-20ml de água para adultos e 
com 5-10ml de água para crianças, antes e depois de cada alimenta-
ção ou administração medicamentosa ou a cada 4-8 horas se a alimen-
tação for contínua.

 •  Para assegurar uma inflação adequada do balão, verificar o nível de 
fluido do balão a cada 7-10 dias. É normal que a água migre para o 
exterior do balão. Se a quantidade for inferior à quantidade água origi-
nal insuflada, voltar a preencher o balão com água estéril limpa até à 
quantidade adequada.

 •  Substituir o fluido do balão a cada 7-10 dias é a melhor maneira de man-
ter a integridade do balão e do canal de insuflação. Caso o balão conti-
nue a desinsuflar-se, substituir a sonda. 

 •  Caso a desinsuflação do balão com uma seringa seja difícil, é possível 
que o canal de insuflação esteja obstruído. 

 • Em caso de obstrução, substitua a sonda.

9. Administração medicamentosa 
 •  Toda a interação entre nutrientes com a medicação do paciente deve 
ser discutida com um médico ou farmacêutico. Não administrar medi-
cação com alimentação sem consultar o médico.

 •  A medicação nunca deve administrar-se através do lúmen do balão. 
 •  Verificar se a medicação receitada deve administrar-se com o estô-
mago vazio ou cheio.

 •  Dar medicação líquida sempre que seja possível para evitar obstrução. 
Consultar um médico para determinar se deve diluir-se antes de ser usada.

 •  Se alguma medicação estiver exclusivamente disponível  
em comprimidos, consultar o médico previamente a partir e misturar 
com água. 

 •  Não utilizar Compat® Gastrotube para a administração de medicamen-
tos sublinguais ou bocais, de comprimidos de libertação prolongada ou 
de cápsulas. Nunca esmagar a medicação com revestimento entérico, 
pois pode resultar numa administração inadequada do fármaco. 

 •  Os medicamentos que contenham azeite de parafina podem inchar o 
silicone.

10. Notas
As crianças necessitam de cuidados especiais. O estômago  
de uma criança não consegue tolerar uma grande quantidade de alimento 
de cada vez. Como tal, as crianças devem ser alimentadas com uma 
maior frequência, usando menor quantidade de alimento. Consulte o seu 
médico relativamente às recomendações. Manter sempre as crianças 
bem hidratadas, especialmente se o clima está quente ou se a criança 
tem febre. Consulte o seu médico.

11. Armazenagem 
A Compat® Gastrotube deve armazenar-se na embalagem original à 
temperatura ambiente, e em ambiente seco.  
Evitar a luz solar direta e a irradiação de calor. 

12. Explicação de símbolos
PRECAUÇÃO:  
A venda deste dispo-
sitivo encontra-se 
restringida a profis-
sionais médicos ou a 
pedido destes (Ape-
nas nos EE. UU.)

Não fabricado com 
plastificantes Ftala-
tos

Não fabricado com 
BPA

Não fabricado com 
látex de borracha 
natural 

Esterilizado com 
ácido de etileno

Não voltar a 
esterilizar

Não reutilizar

Não utilizar por via 
intravenosa

Não utilizar se a 
embalagem estiver 
deteriorada

Consultar as 
instruções de uso

Precaução

Manter longe 
da luz solar

Manter seco

Data de validade

QTY.
Quantidade, 
Unidades

SIZE Tamanho do produto 

Número de Referência

Número de lote

Fabricante

 • Skontrolujte tesnosť otvoru v brušnej stene. 
 •  Prepláchnite hadičky na podávanie výživy, aby ste sa uistili, že sonda 
nie je upchatá. 

 
Overenie polohy:

 Varovanie: Pred použitím výživovej sondy skontrolujte polohu sondy 
odporúčanými a schválenými postupmi vašej inštitúcie. 
a)  Po overení správnej polohy sondu prepláchnite 10 ml vody, aby ste ove-

rili jej funkčnosť.
b)  Polohu sondy v žalúdku monitorujte prostredníctvom vonkajšej centimet-

rovej stupnice na tele sondy a zaznamenávajte si ju. Značky na stupnici 
denne kontrolujte, aby ste mali istotu, že sa sonda nepohla.

8. Starostlivosť a údržba 
 •  Otvor v brušnej stene často kontrolujte nadvihnutím okrajov retenčného 
disku. Okolie opatrne vyčistite teplou vodou a mydlom. V prípade aké-
hokoľvek podozrenia na infekciu, podráždenie alebo chrasty sa okam-
žite poraďte s lekárom. 

 •  Po každom použití prepláchnite sondu 10 – 20 ml vody v prípade 
dospelých a 5 – 10 ml v prípade detí, pred a po každom podaní výživy 
alebo liečiv alebo každých 4 – 8 hodín, ak podávanie prebieha 
nepretržite.

 •  Kontrolujte hladinu tekutiny v balóniku každých 7 – 10 dní, aby ste zais-
tili správne naplnenie. Únik vody z balónika je bežný. Ak klesne množ-
stvo pod pôvodný objem naplnenia, balónik opätovne naplňte na 
správne množstvo použitím čerstvej sterilnej vody. 

 •  Výmena tekutiny v balóniku každých 7 – 10 dní predstavuje najlepší 
spôsob, ako udržať celistvosť balónika a plniaceho kanálika. Ak bude 
vyprázdňovanie balónika pokračovať, vymeňte sondu. 

 •  Ak je vypustenie balónika pomocou injekčnej striekačky ťažké, je 
možné, že plniaci kanálik sa upchal. 

 • V prípade upchatia vymeňte sondu.

9. Podávanie liečiv 
 •  Akákoľvek kombinácia výživy a liečiv pacienta by mala byť prediskuto-
vaná s lekárom alebo lekárnikom.  
Nepodávajte liečivá spoločne s jedlom bez konzultácie s lekárom. 

 •  Liečivá by sa nikdy nemali podávať cez otvor balónika. 
 •  Skontrolujte, či sa majú predpísané liečivá podávať na prázdny alebo 
plný žalúdok. 

 •  Vždy, keď je to možné, podávajte tekuté liečivá, aby ste zabránili upchá-
vaniu sondy. Poraďte sa s lekárom, či má byť obsah pred použitím 
nariedený. 

 •  Ak je nejaké liečivo dostupné iba vo forme tabletiek, poraďte sa s leká-
rom predtým, než ho podrvíte a zmiešate s vodou.

 •  Nepoužívajte gastrostomickú sondu Compat® Gastrotube na podáva-
nie sublingválnych alebo bukálnych liečiv, kapsúl alebo tabliet s postup-

ným uvoľňovaním. Nikdy nedrvte liečivá s enterickým poťahom. Mohlo 
by to spôsobiť nesprávne podanie liečiv.

 •  Liečivá obsahujúce parafín môžu spôsobiť napučanie silikónu.

10. Poznámka 
Deti vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Detský žalúdok nie je schopný udr-
žať veľké množstvo potravy naraz. Preto by ste v prípade detí mali podáva-
nie výživy vykonávať častejšie v menších dávkach.  
Na pokyny sa opýtajte svojho lekára. Deti vždy udržujte hydratované, 
obzvlášť v prípade teplého počasia alebo horúčky dieťaťa. Poraďte sa so 
svojím lekárom. 

11. Skladovanie 
Gastrostomickú sondu Compat® Gastrotube skladujte v originálnom 
balení v suchu pri izbovej teplote.  
Nevystavujte ju priamemu slnečnému svetlu a tepelnému žiareniu. 

12. Vysvetlenie symbolov
UPOZORNENIE: Toto 
zariadenie je určené 
na predaj iba lekárom 
alebo na jeho pokyn 
(iba v USA)

Nie je vyrobené 
použitím ftalátových 
zmäkčovadiel

Nie je vyrobené 
použitím bisfenolu A

Nie je vyrobené 
použitím prírodného 
latexu

Sterilizované 
etylénoxidom

Nesterilizujte znova

Nepoužívajte 
opakovane

Neslúži na intra-
venózne použitie

Nepoužívajte v prí-
pade, že je obal  
poškodený

Preštudujte si návod 
na použitie

Upozornenie

Nevystavujte 
slnečnému svetlu

Udržujte v suchu

Dátum použiteľnosti

QTY.
Množstvo – 
počet položiek

 SIZE Veľkosť produktu

Referenčné číslo

Číslo šarže

Výrobca

Lire toutes les instructions avant utilisation. 

1. Description 
La sonde de gastrostomie de remplacement Compat® Gastrotube (Fig. a) est 
une sonde de nutrition en silicone constituée d’un tube à double lumière (tige) 
et dotée d’un raccordement entéral spécifique sécurisé ENFit®, d’un disque de 
rétention externe, d’un ballonnet gonflable et d’une extrémité distale perméable 
ouverte. Le tube possède des graduations (cm) extérieures et un repère radio-
opaque à son extrémité distale. Le tube est fabriqué sans latex de caoutchouc 
naturel, BPA ou plastifiants à base de phtalate. La taille du tube est imprimée 
sur la tige et la capacité du ballonnet est indiquée sur l’orifice de gonflage. Ces 
informations sont également imprimées sur l’emballage. Voir Tableau 1
Compat® Gastrotube est recommandé pour les patients adultes et pédiatriques.

Tableau 1 

Tailles disponibles (FR/Ch) Capacité du ballonnet (ml)

12, 14 5

16 10

18, 20, 22, 24 15

2. Indications 
Compat® Gastrotube est indiqué pour une utilisation dans une voie de 
gastrostomie bien établie pour l’alimentation et/ou l’administration de médi-
caments. Peut être utilisé pour la décompression gastrique.

3.  Avertissements
 •  Compat® Gastrotube est un dispositif à usage unique. Ne pas le réu-
tiliser, le retraiter ou le restériliser. Toute réutilisation peut entraîner un 
risque d’infection et compromettre la fiabilité fonctionnelle. Ne pas utili-
ser si l’emballage est ouvert ou détérioré.

 • Pour utilisation par voie entérale/gastrostomique uniquement.
 • Vérifier la date d’expiration. Ne pas utiliser après cette date.
 •  Compat® Gastrotube risque de ne pas se raccorder correctement aux 
connecteurs de petite taille d’autres dispositifs médicaux.

 •  Utiliser exclusivement une tubulure d’administration dotée du système de 
raccordement ENFit®. Les tubulures d’administration dotées d’autres sys -
tèmes de raccordement, tels qu’ENLock ou Luer Lock, ne sont pas compa-
tibles avec les sondes Compat® Gastrotube. Lors de l’utilisation d’une 
tubulure d’administration dotée d’un système de raccordement ENFit®, 
vissez fermement à la main la tubulure A  dans le sens des aiguilles d’une 
montre dans l’orifice d’alimentation ENFit® B  (Fig. 9).

 •  Toujours vérifier que la tubulure d’administration soit raccordée à l’orifice 
entéral uniquement, et NON à une voie intraveineuse.

 •  Ne pas entailler, couper, déchirer, perforer ou endommager d’une autre 
manière le dispositif. 

4. Contre-indications
Ne pas utiliser la sonde chez des patients présentant les conditions suivantes : 

 • Stomie non établie
 • Infection ou irritation de la stomie
 • Fistules gastro-cutanées 
 • Signe de tissu de granulation 
 • Allergie au silicone

5. Complications potentielles
Cela peut comprendre, mais sans s’y limiter, des infections de la plaie ou 
une irritation du site de la stomie, de la fièvre, une distension gastrique, 
une obstruction de la sonde et une nécrose des tissus.

6.  Attention
 •  La pose doit être réalisée par/ou selon les instructions d’un médecin.
 •  Conformément au droit fédéral (américain) et à des législations simi-
laires dans le monde entier, ce dispositif ne peut être vendu que par un 
professionnel de la santé autorisé ou sur ordonnance de celui-ci. 

 •  Une sonde Compat® Gastrotube peut rester dans une voie de gas-
trostomie bien établie pendant plus de 30 jours, à moins que la sonde 
ne ressorte ou ne soit obstruée. Si tel est le cas, le patient doit immé-
diatement contacter son médecin. Il est généralement recommandé de 
remplacer les sondes de gastrostomie à ballonnet tous les 2 à 3 mois.

 •  Fiabilité : un ballonnet en silicone haute résistance favorise une durée d’utilisation 
jusqu’à 90 jours. Cependant, la durée de vie de la sonde Compat® Gastrotube 
peut varier selon différents facteurs, tels que, mais sans s’y limiter, le volume 
d’eau rempli dans le ballonnet, le pH gastrique et l’entretien de la sonde. 

 •  Toujours avoir à disposition une sonde Compat® Gastrotube de rechange. 
Ne pas retirer le dispositif tant qu’une sonde Compat® Gastrotube de 
rechange n’est pas disponible afin d’éviter la fermeture de la stomie.

 •  Adopter les bonnes pratiques cliniques et respecter les législations locales et 
nationales en vigueur pour le transport et l’élimination.

7. Instructions relatives à la pose
Préparation de la sonde :

 •  Lire tous les AVERTISSEMENTS et MISES EN GARDE avant d’insérer la 
sonde (Fig. 1). 

 •  Pour obtenir une description détaillée du processus de gastrostomie, 
consulter le manuel des politiques et procédures de l’établissement.

 •  Afin d’éviter la fermeture de la stomie, ne pas retirer le dispositif en place/
défectueux tant qu’une sonde Compat® Gastrotube de rechange n’est 
pas disponible.

 •  Sélectionner la taille de la sonde Compat® Gastrotube en fonction de 
la taille (French/charrières) de la sonde de gastrostomie précédente. 
Une taille correcte permet d’éviter toute fuite gastrique ou irritation 
cutanée (Fig. 3). 

 • Nettoyer et désinfecter la peau autour de la stomie. 
 •  Avant l’emploi, inspecter la sonde afin de détecter d’éventuels dégâts. 
Le disque de rétention doit glisser aisément le long de la sonde (Fig. 2). 

 •  Inspecter le ballonnet afin de détecter d’éventuelles fuites en le rem-
plissant d’eau stérile (Fig. a (e) et Fig. 4) à l’aide d’une seringue à 
embout Luer. Ne jamais gonfler davantage que le volume de gonflage 
indiqué sur le cathéter (Fig. 3). Ne pas presser le ballonnet gonflé. 
Après vérification, dégonfler le ballonnet à l’aide d’une seringue à 
embout Luer.

Retrait de la sonde actuelle : 
 •  Avertissement : Retirer la sonde sans forcer.
 •   Pousser délicatement la sonde dans la stomie en l’enfonçant d’environ 
2,5 cm (1”) et la faire pivoter afin de s’assurer qu’elle peut être dépla-
cée librement.

 • Dégonfler le ballonnet à l’aide d’une seringue à embout Luer.
 •  Retirer délicatement la sonde de gastrostomie sans forcer. 
 •  Si la sonde ne peut pas être retirée, appliquer un lubrifiant hydroso-
luble, puis faire pivoter délicatement le tube et appuyer dessus pour 
l’enfoncer de 2,5 cm (1”) dans la stomie. Essayer de retirer la sonde à 
nouveau.

 •  Si le retrait est impossible, arrêter la procédure, regonfler délicatement 
le ballonnet avec de l’eau stérile et le signaler à un médecin.

Pose de la nouvelle sonde : 
 •  Retirer la sonde existante conformément aux instructions du fabricant. 
(Remarque : il se peut que la sonde installée provienne d’une autre 
société).

 •  Lubrifier l’extrémité de la sonde avec de l’eau ou un lubrifiant à base 
d’eau. Ne jamais utiliser d’huile ou de vaseline. 

 •  Guider délicatement la sonde dans l’estomac à travers la stomie jusqu’à ce 
que le ballonnet entier ait traversé le tube (Fig. 5). 

 •  Maintenir la sonde en place et gonfler le ballonnet avec le volume d’eau 
recommandé (Fig. 3 et 6). Ne jamais gonfler davantage que le volume de 
gonflage indiqué sur la valve de gonflage. 

 •  Retirer délicatement la sonde jusqu’à ce que le ballonnet repose sur la 
paroi interne de l’estomac (Fig. 7). Pour éviter toute nécrose des tissus, 
ne pas exercer de tension excessive. 

 •  Faire glisser le coussinet de rétention vers le bas pour le mettre en place 
jusqu’à ce qu’il touche légèrement la peau (Fig. 8). NE PAS suturer. 

 • Rechercher d’éventuels signes de fuite gastrique. 
 •  Rincer le tube d’alimentation pour vérifier qu’il n’existe aucune obstruc-
tion. 

 
Confirmation du positionnement :

 Avertissement : Avant d’utiliser la sonde de nutrition, vérifier qu’elle 
est correctement installée conformément aux procédures et autorisations 
en place dans votre établissement. 
a)  Une fois le positionnement correct vérifié, rincer avec 10 ml d’eau pour 

vérifier le fonctionnement de la sonde.
b)  Contrôler la position de la sonde à l’aide des graduations externes en cen-

timètres indiquées sur la tige de la sonde afin de noter sa position dans 
l’estomac. Consulter quotidiennement ces repères afin de vérifier que la 
sonde ne se soit pas déplacée.

8. Nettoyage et entretien 
 •  Inspecter fréquemment le site de la stomie en soulevant les bords du 
disque de rétention. Nettoyer délicatement avec de l’eau chaude et du 
savon.  
En cas de détection de signes d’infection, d’irritation ou de granulation, 
consulter immédiatement un médecin. 

 •  Après chaque utilisation, rincer la sonde avec 10 à 20 ml d’eau pour les 
adultes et 5 à 10 ml pour les enfants, ainsi qu’avant et après chaque ali-
mentation ou administration de médicaments, ou encore toutes les 4 à 
8 heures lors de nutrition continue.

 •  Afin de garantir un gonflement adéquat du ballonnet, vérifier le niveau du 
liquide du ballonnet tous les 7 à 10 jours. Il est normal que de l’eau sorte 
du ballonnet. Si la quantité est inférieure au volume initialement gonflé, 
remplir à nouveau le ballonnet d’eau stérile fraîche jusqu’à atteindre la 
quantité adéquate. 

 •  Remplacer le liquide du ballonnet tous les 7 à 10 jours est le meilleur 
moyen de préserver l’intégrité de ce dernier et de la voie de gonflage. 
Si le ballonnet continue de se dégonfler, remplacer la sonde. 

 •  Si le dégonflement du ballonnet à l’aide d’une seringue est difficile, il 
est possible que la voie de gonflage soit obstruée. 

 • En cas d’occlusion, remplacer la sonde.

9. Administration de médicaments 
 •  Toute interaction entre des nutriments et des médicaments administrés 
au patient doit être examinée avec un médecin ou un pharmacien.  
Ne pas administrer de médicaments avec de la nourriture sans consul-
ter un médecin. 

 •  Les médicaments ne doivent jamais être administrés à travers le tube 
du ballonnet. 

 •  Vérifier si les médicaments prescrits doivent être administrés à jeun ou 
non. 

 •  Administrer des médicaments liquides dans la mesure du possible afin 
d’éviter toute occlusion. Consulter un médecin afin de déterminer s’ils 
doivent être dilués avant utilisation. 

 •  Si certains médicaments sont disponibles uniquement en comprimés, 
consulter un médecin avant de les écraser et des mélanger à de l’eau.

 •  Ne pas utiliser une sonde Compat® Gastrotube pour des médica-
ments à administrer par voie sublinguale ou buccale, des comprimés à 
libération prolongée ou des capsules. Ne jamais écraser de médica-
ments entérosolubles, au risque d’une administration incorrecte du 
principe actif.

 •  Les médicaments contenant de l’huile de paraffine peuvent faire gonfler 
le silicone.

10. Remarque 
Les enfants ont besoin de soins spéciaux. L’estomac d’un enfant ne peut 
pas contenir une grande quantité de nourriture à la fois. Par conséquent, 
une alimentation plus fréquente, à l’aide d’une quantité de nourriture 
réduite, est conseillée chez l’enfant.  
Pour obtenir des instructions, s’adresser au médecin. Toujours veiller à 
l’hydratation de l’enfant, en particulier par temps chaud ou si l’enfant a de 
la fièvre. Consulter le médecin. 

11. Stockage 
La sonde Compat® Gastrotube doit être stockée dans son emballage 
d’origine, à température ambiante et dans un environnement sec. Éviter 
les rayons directs du soleil et le rayonnement thermique. 

12. Explication des symboles
ATTENTION : Ce dis-
positif ne peut être 
vendu que par un 
médecin ou sur 
ordonnance de celui-
ci (États-Unis uni-
quement)

Fabriqué sans 
plastifiants  
à base de phtalate

Fabriqué sans BPA

Fabriqué sans latex 
de caoutchouc natu-
rel

Stérilisé à l’aide 
d’oxyde d’éthylène

Ne pas restériliser

Ne pas réutiliser

Ne pas utiliser par 
voie intraveineuse

Ne pas utiliser si l’em-
ballage est 
détérioré

Compat® Gastrotube

10. Huomautus 

Käyttö lapsilla edellyttää erityistä huolellisuutta. Lapsen mahalaukkuun ei 
mahdu paljon ruokaa kerrallaan. Siksi lasta on syötettävä tavallista use-
ammin ja pienemmin annoksin.  
Pyydä ohjeet lääkäriltä. Huolehdi aina lapsen nesteytyksestä, etenkin jos 
ilma on lämmin tai lapsella on kuumetta. Kysy neuvoa lääkäriltä. 

11. Säilytys 
Compat® Gastrotube on säilytettävä alkuperäispakkauksessaan huo-
neenlämmössä ja kuivassa ympäristössä.  
Vältä suoraa auringonvaloa ja lämpösäteilyä. 

12. Symbolien selitykset
HUOMIO: Tämän let-
kun saa myydä vain 
lääkäri tai lääkärin 
määräyksestä (vain 
Yhdysvallat)

Valmistuksessa ei 
ole käytetty  
ftalaattinotkistimia

Valmistuksessa ei ole 
käytetty BPA:ta

Valmistuksessa ei ole 
käytetty luonnonku-
milateksia.

Steriloitu etyleeniok-
sidilla

Ei saa steriloida 
uudelleen

Ei saa käyttää uudel-
leen

Ei suonensisäiseen 
käyttöön

Ei saa käyttää,  
jos pakkaus on 
vaurioitunut

Katso käyttöohjeet

Huomio

Suojattava auringon-
valolta

Pidettävä kuivana

Viimeinen käyttöpäi-
vämäärä

QTY. Tuotteiden lukumäärä

SIZE Tuotteen koko

Viitenumero

Eränumero

Valmistaja

FR

Consulter le mode 
d’emploi

Attention

Tenir à l’abri des 
rayons du soleil

Maintenir au sec

Date de péremption

QTY. Quantité –  
Nombre d’articles

Numéro de référence

Numéro de lot

Fabricant

IT

NL Compat® Gastrotube

NO

PT

SK

SV

Další informace získáte od obchodního zástupce nebo na 
stránkách www.compat.com.CS

DA Kontakt repræsentanten for salg for at få yderligere 
oplysninger, eller gå til www.compat.com.

DE
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem 
Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter 
www.compat.com.

EL
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο πωλήσεων ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.compat.com.

EN To obtain further information please contact your sales 
representative or go to www.compat.com.

ES Para obtener más información, póngase en contacto con su 
representante de ventas o visite www.compat.com.

FI Lisätietoja saat myyntiedustajalta tai osoitteesta 
www.compat.com.

FR
Pour obtenir davantage d’informations, contactez votre 
représentant commercial ou consultez le site 
www.compat.com.

IT
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio 
rappresentante commerciale oppure visitare il sito 
www.compat.com.

NL Neem voor meer informatie contact op met uw 
vertegenwoordiger of kĳk op www.compat.com.

NO Du kan få mer informasjon fra salgsrepresentanten eller 
ved å gå til www.compat.com.

PT Para obter mais informações, entre em contato com seu 
representante de vendas ou acesse www.compat.com.

SK Dalšie informácie získate od obchodného zástupcu alebo 
na webovej stránke www.compat.com.

SV För mer information, kontakta din försäljningsrepresentant 
eller gå in på www.compat.com.

Partĳnummer

Fabrikant

Produsent

ProduktstørrelseSIZE

Mengde – 
antall elementerQTY.

Utløpsdato

Må holdes tørr

Skal ikke utsettes for 
sollys

Forsiktig

Se bruksanvisningen

Läs bruksanvisningen

Försiktighet

Förvara inte i direkt 
solljus

Förvaras torrt

Utgångsdatum

Kvantitet – 
Antal enheterQTY.

Referensnummer

Partinummer

Tillverkare

SIZE Produktstorlek


